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EN
EN   IMPORTANT: Dear user, to avoid hazards and confusion, please read these instructions for use carefully before attempting to use the Bloom Thyroid Test. 
RETAIN INSTRUCTIONS FOR USE FOR FUTURE REFERENCE AND WARRANTY. DE  WICHTIG: Sehr geehrter Nutzer, um Gefahren zu vermeiden und 
Unklarheiten zu beseitigen, lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie versuchen, den Bloom Thyroid Test zu verwenden. BEWAHREN SIE 
DIE BEDIENUNGSANLEITUNG ZUM NACHLESEN UND FÜR DEN GARANTIEFALL AUF. FR  IMPORTANT: Chère utilisatrice, cher utilisateur, pour éviter 
des dangers et une confusion, veuillez lire attentivement ce mode d’emploi avant d’essayer d’utiliser le Bloom Thyroid Test. CONSERVEZ LES INSTRUCTIONS 
D’UTILISATION POUR RÉFÉRENCE FUTURE ET GARANTIE.  IT  IMPORTANTE: gentile utilizzatore, per evitare pericoli e confusione si prega di leggere atten-
tamente le presenti istruzioni per l’uso prima di tentare di usare il Bloom Thyroid Test. CONSERVARE LE ISTRUZIONI PER L’USO A SCOPO DI RIFERIMENTO 
FUTURO E PER GARANZIA. ES  IMPORTANTE: Estimado/a usuario/a, para evitar peligros y confusión, lea detenidamente estas instrucciones antes de intentar 
utilizar el Bloom Thyroid Test. CONSERVE LAS INSTRUCCIONES PARA FUTURA REFERENCIA Y A EFECTOS DE LA GARANTÍA.

1. General information
Thyroid stimulating hormone (TSH) is produced by the pituitary 
gland, a small gland located in the brain. TSH stimulates the thyroid 
to release thyroid hormones triiodothyronine (T3) and thyroxine 
(T4). These thyroid hormones play an important role in the function 
of tissues and organs and are also involved in the regulation of 
body temperature and metabolism. As the release of TSH is very 
sensitive to small changes of thyroid hormone levels, a TSH test can 
be used to assess the status of the thyroid. 

1.1. Intended use
The Bloom Thyroid Test is a single-use testing kit for manual in-vitro 
diagnostic quantitative measurement of thyroid stimulating hormone 
in capillary blood, used to screen for hypothyroidism. It is intended 
for professional testing for individuals 18 years old and above.

1.2. Terms and defi nitions 
• Warning: Points out a situation where a potentially hazardous 

condition exists that could result in a critical or catastrophic situa-
tion such as death or severe long-term injury if not avoided.

Quick start guide
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• Caution: Points out a situation where a potentially hazardous 
condition exists that could result in a serious situation such as short-
term injury or impairment requiring medical intervention to correct 
if not avoided.

• Information: Points out a situation where a potentially hazardous 
condition exists that could result in a not serious situation, such as a 
slight inconvenience, if not avoided.

2. Bloom System
The Bloom Thyroid Test only works together with the Bloom App and 
Bloom Lab. These form the “Bloom System”. To get started, download 
and install the Bloom App on your smartphone. Ensure you have 
access to a Bloom Lab.

Warning
Do not use the Bloom System as a diagnostic device. 
Using the information provided by the Bloom System 
for diagnosis can lead to mistreatment and severe 
consequences. Results should be reviewed by a medical 
practitioner.

2.1. Overview of the Bloom System

Bloom Test packaging Bloom AppBloom Test strip

Sample
window

Read out
window

NFC tag

Bloom Lab

LED indication ring Strip insertion flap

Bloom System.

The Bloom System is a medical testing system. It provides screening 
and monitoring of target markers and medical guidance. It 
combines lateral fl ow immunoassays (Bloom Test strips), an estab-
lished diagnostics technology, with an electronic reader for test strip 
analysis (Bloom Lab) and an app for displaying and interpreting 
results (Bloom App).

2.2. Bloom Thyroid Test
2.2.1. Principle of the method
The Bloom Thyroid Test strip is a lateral fl ow immunoassay based 
on colloidal gold nanoparticles. It consists of a sample window, a 
conjugate pad containing anti-TSH antibodies bound to gold parti-
cles, a test line with anti-TSH antibodies and a control line with anti-
IgG antibodies. When blood and buff er are applied, the mixture 
migrates by capillary force along the test strip. The TSH present 

in the blood will  bind to the anti-TSH antibodies conjugated to 
gold particles. These immune complexes are then captured by the 
anti-TSH antibodies in the test line, creating a colored line detected 
by the Bloom Lab. The control line is detected by the Bloom Lab to 
verify whether the test has run correctly. Results are received in the 
form of a Bloom Thyroid Report via the Bloom App.
2.2.2. Test performance

Limit of 
Detection Quantifi able Range Precision Sensitivity* Specifi city*

1.5 mIU/L 2.6 - 30.0 mIU/L 15% 87.23% 90.57%

*determined based on a cut-off  of 4.5 mIU/L.
2.2.3. Interferents
Ampicillin Na, hGH and Doxycycline Hyclate will interfere with 
the test result. Unusually high levels of heterophile antibodies or 
highly lipemic samples might interfere with the test result. Cefoxitin 
Na, acetaminophen, citalopram and fl uoxetine HCl might slightly 
interfere with the test result. No interference was observed from 
rheumatoid factors up to a concentration of 510 IU/ml.
2.2.4. Components
The Bloom Thyroid Test includes one set of instructions for use and 
enough material either one or fi ve tests (indicated on the outer 
package). Material for one test comprises of the following:

1 1 x Bloom Thyroid Test strip in aluminium pouch

2
1 x Alcohol 
wipe for fi nger 
cleaning

Servoprax GmbH, 
Wesel, Germany

3
1 x Sterile safety 
lancet for fi nger 
pricking 0197

Medipurpose Pte. Ltd., 
Plaza, 
Singapore

4 1 x Plaster for 
incision patching

BSN Medical GmbH, 
Hamburg, Germany

5
1 x Capillary 
tube (lithium 
heparin) for 
blood collection

Sarstedt AG & Co., 
Nümbrecht, Germany

6 1 x Buff er

7
1x Disinfecting 
cleaning wipe 
for Bloom Lab 0123

B. Braun Medical AG, 
Sempach, Switzerland

Caution: Do not use equipment other than that specifi ed by 
Bloom Diagnostics to guarantee the proper function of the device.
3. Safety Regulations
3.1. Disclaimers
• Do not take the Bloom Thyroid Test if you are under 18 years old, 

pregnant or have given birth in the past 12 months, have or have 
had thyroid cancer or pituitary adenoma, or if you fi nd yourself in an 
acute situation of emergency or distress. In case of doubt, always 
consult with your medical practitioner.

• The Bloom Report displays the result of the Bloom Thyroid Test and 
additional information. It is not intended to diagnose or inform about 
the treatment of medical conditions. Never avoid, put off , change or 
start treatment based on the content of the Bloom Report. In order to 
receive a diagnosis and treatment, consult a medical practitioner. In 
case of health concerns seek medical attention immediately.

• With the exception of the measured test value, all information 
presented in the test report is the result of Bloom Diagnostics’ 
research conducted with literature available at the time of devel-
opment. All content provided is subject to change depending on 
scientifi c discoveries and advances, and might not apply globally. 
While the information in the test report is provided with great care, 
Bloom Diagnostics cannot guarantee its accuracy or completeness.

3.2. General notes on safety
• The validity of the Bloom Thyroid Report relies on the correctness 

of the answers. Once submitted, the answers cannot be modifi ed.
• Do not use the Bloom Thyroid Test if you are under the eff ects of 

alcohol or drugs.
• Do not perform multiple Bloom Tests at the same time. A new test 

should only be started once the fi rst has been fully completed.
• Do not use the Bloom Thyroid Test in an environment with high 

humidity, such as the bathroom.
• Unpack the individually sealed components of the Bloom Thyroid 

Test directly before use.
• Do not use the Bloom Thyroid Test if its packaging or any of its 

sub-packaging is damaged or show evidence of tampering.
• The Bloom System should not be used with any hardware or 

software that is not manufactured or developed by Bloom 
Diagnostics for the explicit purpose of being used with the Bloom 
System. This includes using generic power cables or uncertifi ed or 
generic test strips. 

• Never attempt to modify, deconstruct, damage, or tamper with 
any elements of the Bloom System as this can result in malfunction 
and will make the support service and product’s warranty null and 
void. The Bloom Thyroid Test should not be used when it is known 
to be malfunctioning, broken, defective, or contaminated. 

• The Bloom Lab and the entire Bloom System should only be 
purchased from authorized retailers and never second-hand. 

• This device may be used by people with reduced mental capabil-
ities provided that they are supervised and are fully aware of the 
subsequent risks of use.

3.3. Limitations of use
• This test can not be used for screening of hyperthyroidism or 

secondary/tertiary hypothyroidism.
• Your TSH level might be below the device’s detection limit of 2 

mIU/L (normal reference range: 0.4-4.5 mIU/L). Values below this 
limit are identifi ed as “< 2 mIU/L”.  See “2.2.2. Test performance” 
for more information.

4. Operating steps
Always follow the Bloom System’s operating steps in a sequential 
order.

Caution: When using the Bloom Thyroid Test containing fi ve tests:
• Keep the test packaging until you have performed all fi ve tests, in 

order to initiate a test.
• Ensure the test kit is only handled by one individual.

4.1. Preparation
Before you start, ensure that you have:
• checked the use-by-date has not been exceeded (located on the 

package in the format YYYY-MM-DD);
• a smartphone with a working internet connection and the Bloom 

App installed;
• a working Bloom Lab, set up according to its instructions for use;
• checked the Bloom Thyroid Test package components for 

completeness and damage;
• a clean, stable workspace and are seated while carrying out 

the test.

Step 1: Connect Bloom App and Bloom Lab
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1. Log in to the Bloom App and  tap on the “+” button in the menu 

bar to initiate a new test.
2. Swipe the phone across the light ring of the Bloom Lab to 

connect.

Step 2: Register the Bloom Test

1. Open the Bloom Test packaging.
2. Swipe the phone across the lid of the Bloom Test packaging to 

register. Or register manually, by entering its serial number, which 
is indicated on the bottom of the packaging with “SN”.

4.2. Blood sample collection
Caution: All blood samples should be treated as potentially 
infectious. Prevent the contamination of surfaces by performing 
the blood sample collection over a removable surface, such as a 
paper sheet or the opened Bloom Test packaging.

Warning
The accuracy of the test result heavily relies on the correct 
collection of the blood sample. After registering the Bloom 
Thyroid Test, follow all instructions with utmost care.

Step 1: Select and disinfect the fi nger

1. Warm up hands by washing them with warm water or rub-
bing them together. This will improve the blood fl ow.

2. Select and disinfect the middle or ring fi nger using the provid-
ed alcohol wipe.

 Disinfect the fi nger.

Caution: Do not perform the blood sample collection in one of 
the following situations:
• On an arm where an infusion has been performed within the 

last 24 hours.
• On a fi nger of the side of the body where a mastectomy has 

been performed.
• On a swollen, infected, wounded or previously punctured 

fi nger.
• If you have a history of fainting at the sight of blood.
• If you suff er from hemophilia.
• If you have severely impaired dexterity, or lack of fi ne motoric 

skills.
• Do not use any object other than the sterile lancets provided in 

the Bloom Thyroid Test to prick the skin.
• The lancet should only be used on clean and dry middle or 

ring fi ngers. Skin should be healthy, without any dermatological 
issues or wounds.

Step 2: Use the sterile lancet on the disinfected fi ngertip

1. Remove the protective cap of the sterile lancet.

2. Press the red end of the lancet on the side of the cleaned fi ngertip 
to trigger it.

Step 3: Collect blood sample immediately after the puncture is 
created

1. Massage hand from palm 
to fi nger to create a large 

blood drop.     

2. Let the capillary tube soak up the 
blood drop.

3. Fill the capillary tube up to the white stopper.

Step 4: Apply the plaster to the puncture on the fi ngertip using light 
pressure to prevent continuous bleeding

Step 5: Transfer the collected blood onto the Bloom Test strip 
immediately

1. Open the Bloom Test strip pouch.
2. Place the Bloom Test strip on a fl at surface.
3. Empty the fi lled capillary tube onto the sample window of the 

Bloom Test strip by pushing down the white piston. Ensure that 
the capillary tube is completely emptied onto the test strip.

Transfer blood onto the sample window.

Step 6: Add buff er and let sample sink in

1. Remove the cap of the 
buff er dispenser and 
add one drop of buff er 
onto the sample window 
immediately. 

1x 

2. Wait until the liquid sample 
is fully absorbed before you 
continue. 

3. Confi rm the blood transfer by clicking the “confi rm sample 
transfer” button in the Bloom App.

Caution: Examination results can be aff ected if the Bloom Test strip is 
moved before the liquid sample has been absorbed, dropped or not 
handled as intended.

Information: Successful pairing 
is indicated by a white heart 
beat pattern on the Bloom Lab.
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Step 7: Insert Bloom Test strip into Bloom Lab

1. Insert the Bloom Test strip into the Bloom Lab . You should feel 
the Bloom Test strip lock into place. The Bloom Lab will show 
a white heartbeat pattern on the LED ring when the test strip is 
inserted correctly.

Insert Bloom Test strip into the Bloom Lab.

2. Processing begins. The progress of the measurement is 
communicated by the LED ring of the Bloom Lab with a 
spinning white loader. The Bloom App shows the estimated 
time remaining.

3. Once processing has been completed, the Bloom App 
indicates the successful completion of the testing.

Caution:
• Place the Bloom Lab on a stable, fl at surface and do not move 

the device during measurement.
• Do not remove the Bloom Test strip from the Bloom Lab during 

the testing procedure.
• Ensure that the Bloom Lab does not come into contact with 

blood.
• Make sure that the Bloom Test strip is clean and free from dust 

before inserting it into the Bloom Lab.

Possible errors:
• In case of a recoverable error, the LED ring of the Bloom Lab will 

show a red pattern, indicating that something went wrong. See 
section 7.1. for further details.

• In case of a fatal error, such as a general error requiring service 
of the Bloom Lab or power adapter, the LED ring of the Bloom 
Lab will show a solid red ring, indicating that a general hardware 
failure error occurred.

Step 8: Dispose components
The used Bloom Thyroid Test components are potentially biohazard-
ous. Please dispose of them carefully according to applicable laws 
and regulations.

4.3. Process sampling and report collection

The fi nal step of the testing process is to complete the questions 
needed to compile the personalized Bloom Thyroid Report using the 
Bloom App. While the Bloom Lab is processing the test result, the 
Bloom App will prompt you to do the following:

Check the Bloom App
1. Answer the questions. When you are presented with a 

multiple-choice question, choose all answers that apply and 
then confi rm to proceed.

2. After around 20 minutes, the results from the Bloom Lab will 
be transmitted to the Bloom App. The app will alert you that 
the Bloom Thyroid Report  is ready.

3. View the personalized Bloom Thyroid Report  

Information: If the Bloom App disconnects from the Bloom Lab 
during the measurement process, the Bloom Lab completes the 
measurement process and saves the measurement value locally 
for a 3-hour period. If the same Bloom App reconnects with the 
Bloom Lab during this period, the saved measurement value will 
be sent to the Bloom App and the Bloom Lab will subsequently 
delete the measurement value and any unique identifi er of the 
Bloom App. After a 10-minute period other Bloom Apps will be 
able to connect to the Bloom Lab and perform new tests, which 
will automatically delete the previous results.

4.4. Device cleaning
Caution: Please use protective equipment, such as gloves, when 
cleaning the surfaces of the Bloom Lab to avoid contamination.
After performing the Bloom Thyroid Test, please make sure to leave 
a clean workspace. Thoroughly wipe all surfaces of the Bloom Lab 
after every use with the provided disinfection cleaning wipe. Please 
check gaps for stains and clean thoroughly when needed.

5. Storage
In order to avoid hazardous situations, the Bloom Thyroid Test 
should be stored with care at all times, this includes: 
• The recommended storage temperature between +8°C and 

+30°C (46°F and 86°F)
• A dry indoors environment without direct or excessive heat and 

humidity below 80% (bathrooms not suitable)
• Out of reach for children to avoid injury through misuse of compo-

nents like lancets.

6. Bloom Lab LED indications
The Bloom Lab performs a self test during each start-up of the 
device. Additional internal tests are performed during each meas-
urement to check for the correct function of the device. The proper 

function of the Bloom Lab is indicated via the LED indicator at the 
front of the device. See section 6.1. for more information. In case 
of malfunction, the user is informed by the Bloom App and the LED 
indicator (see table N°1).

6.1. Proper function
The correct function and readiness of the Bloom Lab are indicated 
by the LED ring. See table N°1 for the meaning of the various 
indications:

 1. 2.

Bloom Lab is turning on Bloom Lab is ready Pairing success Waiting for sample 
collection

A white light circle is 
closing representing the 
start-up progress of the 
Bloom Lab. Duration: < 1 
minute.

A dimmed but stable ring 
of white light awaits user 
interaction. 

A white light merging together from both ends to form 
a circle indicates that the Bloom App and the Bloom 
Lab are pairing. Successful pairing is notifi ed by a white 
heart beat pattern. Duration: <10 seconds.

A white, soft, heartbeat 
pulse indicates that the 
Bloom Lab is waiting for a 
sample to be collected.

 1. 2.

Confi rmation of sample 
transfer Strip inserted Measurement in 

progress New results available

The LED ring displays a 
white half moon to signal 
that the blood sample has 
been transferred to the 
Bloom Test strip.

A white light merging together from both ends to form 
a circle indicates that the Bloom Lab recognizes that a 
Bloom Test strip has been inserted. Successful insertion 
is notifi ed by a white heartbeat pattern. Duration: <10 
seconds.

A spinning, white loader 
is shown. 

A blue, circular light will 
pulse until the new results 
have been read in the 
Bloom App.

Table N°1: LED ring indications: proper function.

6.2. Error case
Errors are indicated via the Bloom Lab’s LED ring in red. Error messages and their meanings are described in table N° 2. Further informa-
tion about the error is displayed in the connected Bloom App.
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Recoverable errors Fatal error
A blinking red and white ring 
means that something went wrong. 
The user is invited to check their 
Bloom App to learn how to solve 
the problem.

A steady, bold red LED circle indicates that an 
error has occurred which will require servicing 
of the Bloom Lab to rectify (for contact details 
see section 9).

Table N°2: LED ring indications: error case.

In the case that the LED indication differs from the error message demonstrated in the Bloom App, please contact our technical support (see 
section 9).

7. Troubleshooting
7.1. Bloom Lab
Report fatal errors and malfunctions of the Bloom Lab to Bloom Diagnostics by making use of the contact information provided in section 9. The 
following table (table N°3) highlights possible errors you might face when performing Bloom Tests, determines possible malfunction messages, 
and provides instructions on how to correct those problems. 

Bloom Lab test processing

Error Possible cause Action to correct the error

Caution: The result is 
lost if the connection is 
re-established  
with another device.
Bluetooth  
connection lost or 
cannot be  
established.

Too large distance or obstructions 
between Bloom Lab and smartphone.

Bring the smartphone close to the Bloom Lab and ensure there are no 
obstructions in between. Re-establish the Bluetooth connection.

Bloom Lab or smartphone switched 
off.

Check to make sure that the Bloom Lab is connected to a power supply and 
the smartphone is switched on.
Re-establish the Bluetooth connection.

Bluetooth not enabled on smart-
phone.

Check that the smartphone’s Bluetooth is enabled and ready to pair.
Re-establish the Bluetooth connection.

Bloom Lab not responding. Disconnect and reconnect the Bloom Lab from the power supply and wait for 
the boot process to be finished.
Establish the Bluetooth connection.

Bloom Lab shows 
recoverable error.

Bloom Test strip was inserted earlier 
than expected.

Remove the Bloom Test strip from the Bloom Lab and follow the steps 
according to the Bloom App. 

QR code on the Bloom Test strip 
cannot be read.

Remove the Bloom Test strip from the Bloom Lab and follow the steps 
according to the Bloom App.
Try inserting the Bloom Test strip slower or faster.

Bloom Test strip has been used already 
or does not match the information 
provided on the registered test 
package.

Remove the Bloom Test strip from the Bloom Lab and follow the steps 
according to the Bloom App.

Bloom Test strip was not inserted 
properly.

Remove the Bloom Test strip from the Bloom Lab and follow the steps 
according to the Bloom App.

Bloom Test strip was removed during 
measurement.

Re-insert the Bloom Test strip into the Bloom Lab and follow the steps 
according to the Bloom App.

Bloom Test strip inserted too late for 
measurement.

Repeat the testing procedure by using a new test.
Information: When a Bloom Test strip is inserted later than expected, the 
sample can not be evaluated.

The temperature that the Bloom Lab is 
exposed to is above 40°C (104°F).

Ensure an ambient temperature below 40°C (104°F). Take care that the 
Bloom Lab is not exposed to direct sunlight.

The temperature the Bloom Lab is 
exposed to is below 15°C (59°F).

Ensure an ambient temperature above 15°C (59°F).

Bloom Lab shows 
fatal error.

Bloom Lab internal error, not 
recoverable.

Contact technical support for assistance.

Bloom Lab does not 
work.

Bloom Lab has no power supply. Make sure that the Bloom Lab is plugged in as instructed.

Bloom Lab internal error. Contact technical support for assistance.

Bloom Lab not responding. Disconnect and reconnect the Bloom Lab from the power supply and wait 
for the boot process to be finished.

Table N°3: Bloom Lab Troubleshooting.

7.2. Bloom App
The following table (Table N°4) highlights possible errors you might face when using the Bloom App. The app will guide you on how to 
handle these errors. If you experience any other issues with the Bloom App, not covered in the table below, contact Bloom Diagnostics’ 
technical support (see section 9.).
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Error Action to correct the error

Bloom App has lost connection to the Bloom Lab. Try to bring your smartphone closer to the Bloom Lab.

Bluetooth is disabled. Make sure Bluetooth is enabled in the control center.

Bloom Test strip removed from the Bloom Lab unexpectedly. Re-insert the Bloom Test strip.

The smartphone has a low battery. Charge the smartphone battery to a minimum 20%.

The smartphone has lost its internet connection. Check the internet connection and try again.

The Bloom Lab turned off unexpectedly. Make sure the Bloom Lab power cord is properly connected and 
that the light ring is on. 

Table N°4: Bloom App possible errors.

8. Symbol information

CE Mark Manufacturer

Use-by date Consult instructions for use

Fragile, handle with care Serial number

Keep dry Keep away from sunlight

Sterilized using irradiation Do not use if package is 
damaged

Single use Batch number

Contains sufficient material 
for one test

Contains sufficient material for 
five tests

Catalog number Recycling

80%

0%

Humidity exposure limit 
<80%

30°C

8°C

Temperature exposure limits 
between +8°C and +30°C 
(46°F and 86°F)

In vitro diagnostic medical 
device

9. Contact information

For additional information regarding technical support and local 
distributors, contact:

Bloom Diagnostics AG  
Susenbergstrasse 185 
8044 Zürich, Switzerland

support@bloomdiagnostics.com 
www.bloomdiagnostics.com/contact    

1. Allgemeine Informationen
Das Thyreoidea-stimulierende Hormon (TSH) wird von der 
Hirnanhangsdrüse, einer kleinen Drüse im Gehirn, produziert. TSH 
stimuliert die Schilddrüse zur Freisetzung der Schilddrüsenhormone 
Trijodthyronin (T3) und Thyroxin (T4). Diese Schilddrüsenhormone 
spielen eine wichtige Rolle für die Funktion von Geweben und 
Organen und sind auch an der Regulierung der Körpertemperatur 
und des Stoffwechsels beteiligt. Da die Freisetzung von TSH sehr 
empfindlich auf kleine Veränderungen  des Schilddrüsenhormon-
spiegels reagiert, kann ein TSH-Test zur Beurteilung der Funktion 
der Schilddrüse verwendet werden. 

1.1. Verwendungszweck
Der Bloom Thyroid Test ist ein Einweg-Testkit für die manuelle 
in-vitro-diagnostische quantitative Messung des Thyreoidea-
stimulierenden Hormons im Kapillarblut, das zum Screening auf 
Schilddrüsenunterfunktion (Hypothyreose) verwendet wird. Er ist für 
professionelle Tests für Personen ab 18 Jahren vorgesehen.

1.2. Begriffe und Definitionen
•	Warnung: Weist auf eine Situation hin, in der ein potenziell 

gefährlicher Zustand besteht, der, wenn er nicht vermieden wird, 
zu einer kritischen oder katastrophalen Situation führen kann, z. B. 
Tod oder schweren Langzeitschäden.

•	Vorsicht: Weist auf eine Situation hin, in der ein potenziell 

gefährlicher Zustand besteht, der, wenn er nicht vermieden wird, 
zu einer ernsten Situation führen kann, z. B. Verletzungen oder 
Beeinträchtigungen von kurzer Dauer, die ein medizinisches 
Eingreifen erfordern.

•	Hinweis: Weist auf eine Situation hin, in der ein potenziell gefähr-
licher Zustand besteht, der, wenn er nicht vermieden wird, zu einer 
nicht ernsthaften Situation führen kann, z. B. leichte Unannehm-
lichkeit.

2. Bloom System
Der Bloom Thyroid Test funktioniert nur in Verbindung mit der 
Bloom App und dem Bloom Lab, zusammen bezeichnet als 
„Bloom System“. Um mit der Verwendung zu beginnen, müssen 
Sie zunächst die Bloom App herunterladen, auf Ihrem Smartphone 
installieren und sicherstellen, dass Sie Zugriff auf ein Bloom Lab 
haben.

Warnung 
Verwenden Sie das Bloom System nicht zur Diagnose. 
Wenn die durch das Bloom System erlangten Informatio-
nen zur Diagnose verwendet werden, kann dies zu Fehl-
behandlungen führen und schwerwiegende Folgen haben. 
Die Ergebnisse sollten von einem Arzt überprüft werden.

2.1. Überblick über das Bloom System
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 Bloom Testverpackung Bloom AppBloom Test Strip

Probenfester

Auslesefenster

NFC-Tag

Bloom Lab

LED-Ringanzeige  Einschubfach für Teststreifen

Bloom System.
Das Bloom System ist ein medizinisches Testsystem. Es bietet 
Screening und Überwachung von Parametern und medizinische 
Anleitung. Es kombiniert auf Lateral Flow-Assays basierende Tests 
zur Untersuchung von Körperfl üssigkeiten (Bloom Test Strips), eine 
etablierte diagnostische Technologie, mit einem elektronischen 
Lesegerät zur Analyse von Bloom Test Strips (Bloom Lab) und einer 
benutzerfreundlichen Software zur Anzeige und Interpretation von 
Ergebnissen (Bloom App). 

2.2. Bloom Thyroid Test 
2.2.1. Funktionsweise und Methode
Der Bloom Thyroid Test ist ein Lateral Flow-Immunoassay auf der 
Basis von kolloidalen Goldnanopartikeln. Er besteht aus einem 
Probenfenster, einem Konjugat-Pad mit an Goldpartikel gebunde-
nen Anti-TSH-Antikörpern, einer Testlinie mit Anti-TSH-Antikörpern 
und einer Kontrolllinie mit Anti-IgG-Antikörpern. Wenn Blut und 
Puff er aufgetragen werden, wandert die Mischung durch Kapillar-
kraft entlang des Teststreifens. Das im Blut vorhandene TSH bindet 
an die Anti-TSH-Antikörper, die an Goldpartikel konjugiert sind. 
Diese Immunkomplexe werden dann von den Anti-TSH-Antikörpern 
in der Testlinie eingefangen, wodurch eine farbige Linie entsteht, 
die vom Bloom Lab erkannt wird. Die Kontrolllinie wird vom Bloom 
Lab analysiert, um zu prüfen, ob der Test korrekt funktioniert hat. 
Die Ergebnisse erhalten Sie in Form eines Bloom Thyroid Report 
über die Bloom App.

2.2.2. Leistungsfähigkeit des Tests 

Nachweisgrenze
Quantifi zierbarer 

Bereich
Präzision Sensitivität Spezifi tät*

1.5 mIU/L 2.6 - 30.0 mIU/L 15% 87.23% 90.57%

*bestimmt auf Basis eines Cut-Off  von 4,5 mIU/L
2.2.3. Störsubstanzen

Ampicillin Na, hGH und Doxycyclin Hyclat verfälschen das Test-
ergebnis. Ungewöhnlich hohe Konzentrationen von heterophilen 
Antikörpern oder stark lipämische Proben können das Testergebnis 
beeinträchtigen. Cefoxitin Na, Acetaminophen, Citalopram und 
Fluoxetin HCl können das Testergebnis geringfügig beeinträchtigen. 
Eine Beeinfl ussung durch Rheumafaktoren wurde bis zu einer 
Konzentration von 510 IU/ml nicht beobachtet.
2.2.4. Komponenten
Der Bloom Thyroid Test enthält eine Gebrauchsanweisung und 
genügend Material für einen oder fünf Tests (auf der Außenver-
packung angegeben).  Das Material für einen Test besteht aus 
folgenden Komponenten:

1 1 x Bloom Thyroid Test Strip im Aluminiumbeutel

2 1 x Alkoholtupfer zur 
Fingerreinigung

Servoprax 
GmbH, Wesel, 
Deutschland

3
1 x Sterile Sicherheits-
lanzette zum Stechen 
in den Finger 0197

Medipurpose 
Pte. Ltd., Plaza, 
Singapur

4
1 x Pfl aster zum 
Abdecken der 
Einstichstelle

BSN Medical 
GmbH, 
Hamburg, 
Deutschland

5
1 x Kapillar- röhchen 
(Lithium-
Heparin) zur Blutent-
nahme

Sarstedt AG & 
Co., Nümbrecht, 
Deutschland

6 1 x Puff er

7
1 x Desinfektions-
reinigungstuch für das 
Bloom Lab 0123

B. Braun Medical 
AG, Sempach, 
Schweiz

Vorsicht! Verwenden Sie keine anderen als die von Bloom Diag-
nostics angegebenen Geräte, um die ordnungsgemäße Funktion 
des Geräts zu gewährleisten.
3. Sicherheitsvorschriften
3.1. Haftungsausschluss
• Verwenden Sie den Bloom Thyroid Test nicht, wenn Sie unter 18 

Jahre alt sind, schwanger sind oder in den letzten 12 Monaten 
entbunden haben, Schilddrüsenkrebs oder ein Hypophysen-

adenom haben oder hatten oder wenn Sie sich in einer akuten 
Not- oder Stresssituation befi nden. Im Zweifelsfall sollten Sie immer 
Ihren Arzt konsultieren.

• Der Bloom Report zeigt das Ergebnis des Bloom Thyroid Tests und 
zusätzliche Informationen an. Er ist nicht dazu gedacht, Diagnosen 
zu stellen oder über die Behandlung von Krankheiten zu informie-
ren. Vermeiden, verschieben, ändern oder beginnen Sie niemals 
eine Behandlung aufgrund des Inhalts des Bloom Reports. Um eine 
Diagnose und Behandlung zu erhalten, wenden Sie sich an einen 
Arzt. Bei gesundheitlichen Bedenken suchen Sie sofort einen Arzt auf.

• Mit Ausnahme des gemessenen Testwertes sind alle im Bloom 
Report dargestellten Informationen das Ergebnis der Recherche 
von Bloom Diagnostics, die mit der zum Zeitpunkt der Erstellung 
des Reports verfügbaren Literatur durchgeführt wurde. Diese 
Informationen können sich in Abhängigkeit von wissenschaftlichen 
Entdeckungen und Fortschritten ändern und sind möglicherweise 
nicht weltweit gültig. Obwohl die Informationen im Bloom Report 
mit großer Sorgfalt erstellt wurden, kann Bloom Diagnostics nicht für 
deren Richtigkeit oder Vollständigkeit garantieren.

3.2. Allgemeine Hinweise zur Sicherheit
• Die Gültigkeit des Bloom Thyroid Reports hängt von der Richtigkeit 

Ihrer Angaben ab. Nach dem Absenden können die Angaben 
nicht mehr geändert werden.

• Verwenden Sie den Bloom Thyroid Test nicht, wenn Sie unter dem 
Einfl uss von Alkohol oder Drogen stehen.

• Führen Sie nicht mehrere Bloom Tests zur gleichen Zeit durch. 
Ein neuer Test sollte erst begonnen werden, wenn der erste voll-
ständig abgeschlossen ist.

• Verwenden Sie den Bloom Thyroid Test nicht in einer feuchten 
Umgebung, wie zum Beispiel im Badezimmer.

• Packen Sie die einzeln versiegelten Komponenten Ihres Bloom 
Thyroid Tests erst direkt vor dem Gebrauch aus.

• Verwenden Sie diesen Test nicht, wenn die Verpackung oder eine 
der Komponenten beschädigt sind oder Zeichen von Manipula-
tionen, Fehlfunktionen, Beschädigungen oder Kontaminationen 
aufweisen.

• Das Bloom System darf nicht mit Hardware oder Software 
verwendet werden, die nicht von Bloom Diagnostics für den 
ausdrücklichen Zweck der Verwendung mit dem Bloom System 
hergestellt oder entwickelt wurden. Dazu gehört auch die Verwen-
dung von herkömmlichen Netzkabeln oder nicht zertifi zierten oder 
generischen Teststreifen. 

• Versuchen Sie niemals Komponenten des Bloom Systems zu modi-
fi zieren, auseinanderzubauen, zu beschädigen oder zu manipulie-
ren, da dies zu Fehlfunktionen führen kann und ein Erlöschen von 

Support-Leistungen und der Produktgarantie zur Folge hat.
• Das Bloom Lab und gesamte Bloom System dürfen nur bei autori-

sierten Händlern und niemals gebraucht gekauft werden.
• Dieses Gerät kann von Personen mit eingeschränkten geistigen 

Fähigkeiten verwendet werden, sofern sie beaufsichtigt werden 
und sich der nachfolgenden Risiken voll bewusst sind.

3.3. Nutzungsbeschränkungen
• Dieser Test kann nicht zum Screening auf Schilddrüsenüberfunk-

tion (Hyperthyreose) oder sekundärer/tertiärer Hypothyreose 
verwendet werden.

• Ihr TSH-Wert könnte unter der Nachweisgrenze des Gerätes 
von 2 mIU/L liegen (normaler Referenzbereich: 0,4-4,5 mIU/L). 
Werte unterhalb dieser Grenze werden als „< 2 mIU/L“ gekenn-
zeichnet.  Siehe „2.2.2. Leistungsfähigkeit des Tests“ für weitere 
Informationen.

4. Anwendungsschritte
Folgen Sie immer den Anwendungsschritten des Bloom Systems in 
der richtigen Reihenfolge.

Vorsicht: Bei der Verwendung des Bloom Thyroid Tests, der fünf 
Tests enthält:
• Bewahren Sie die Testverpackung auf, bis Sie alle fünf Tests 

durchgeführt haben. Diese ist notwendig um einen Test zu 
starten.

• Stellen Sie sicher, dass das Testkit nur von einer Person gehand-
habt wird.

4.1. Vorbereitung
Bevor Sie beginnen, stellen Sie sicher, dass Sie Folgendes haben:
• das Haltbarkeitsdatum des Tests ist nicht überschritten (auf der 

Verpackung im Format JJJJ-MM-TT angegeben);
• ein Smartphone mit einer funktionierenden Internetverbindung, auf 

dem die Bloom App installiert ist;
• ein funktionierendes Bloom Lab, das gemäß Gebrauchsanweisung 

eingerichtet ist;
• eine vollständige und unversehrte Verpackung des Bloom Thyroid 

Tests;
• einen sauberen, stabilen Arbeitsbereich, vor dem Sie während der 

Durchführung des Tests sitzen.

Schritt 1: Verbinden Sie Bloom Lab und Bloom App 
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1. Melden Sie sich in der Bloom App an und tippen Sie auf 
die Schaltfl äche „+“ in der Menüleiste, um einen neuen Test 
zu starten.

2. Wischen Sie mit dem Telefon über den LED-Ring des Bloom 
Labs, um eine Verbindung herzustellen. 

Schritt 2: Registrieren Sie den Bloom Test

1. Öff nen Sie die Bloom Testverpackung.
2. Wischen Sie mit dem Telefon über den Deckel der Bloom 

Testverpackung um sich zu registrieren. Sie können sich auch 
manuell registrieren, indem Sie die Seriennummer eingeben, die 
auf der Unterseite der Verpackung mit „SN“ gekennzeichnet ist.

4.2. Blutprobenentnahme
Vorsicht: Alle Blutproben sind als potenziell infektiös zu behandeln. 
Verhindern Sie die Kontamination von Oberfl ächen, indem Sie 
die Blutprobenentnahme über einer entfernbaren Oberfl äche 
durchführen, wie einem Blatt Papier oder der geöff neten Bloom 
Testverpackung.

Warnung
Die Genauigkeit des Testergebnisses hängt stark von der 
korrekten Entnahme der Blutprobe ab. Folgen Sie allen An-
weisungen mit größter Sorgfalt, nachdem Sie den Bloom 
Thyroid Test registriert haben.

Schritt 1: Wählen Sie einen Finger und desinfi zieren Sie ihn

1. Wärmen Sie ihre Hände mit warmem Wasser oder durch 
Aneinanderreiben auf. Das verbessert die Durchblutung.

2. Wählen Sie einen Mittel- oder Ringfi nger und desinfi zieren 
Sie ihn mit dem mitgelieferten Alkoholtupfer.

Den Finger desinfi zieren.

Vorsicht: Entnehmen Sie keine Blutprobe unter folgenden Bedin-
gungen:
• An einem Arm, an dem innerhalb der letzten 24 Stunden eine 

Infusion durchgeführt wurde.
• An einem Finger an der Körperseite, an der eine Mastektomie 

durchgeführt wurde.
• An einem geschwollenen, infi zierten, verwundeten oder zuvor 

punktierten  Finger.
• Wenn Sie in der Vergangenheit beim Anblick von Blut in 

Ohnmacht gefallen sind.
• Wenn Ihre Geschicklichkeit stark beeinträchtigt ist oder Sie in 

Ihrer Feinmotorik eingeschränkt sind.
• Verwenden Sie keine anderen Gegenstände außer den mit dem 

Bloom Thyroid Test zur Verfügung gestellten sterilen Lanzetten, 
um die Haut zu punktieren.

• Die Lanzetten sollten nur auf sauberen und trockenen Mittel- oder 
Ringfi ngern verwendet werden. Die Haut sollte gesund und frei 
von dermatologischen Problemen oder Wunden sein. Punktieren 
Sie niemals einen Finger mehrmals. 

Schritt 2: Verwenden Sie die sterile Lanzette an der desinfi zierten 
Fingerspitze

1. Entfernen Sie die Schutzkappe der sterilen Lanzette.

2. Drücken Sie das rote Ende der Lanzette in die Seite der gereinigten 
Fingerspitze, um diese zu punktieren.

Schritt 3: Entnehmen Sie die Blutprobe, nachdem der Finger punktiert 
wurde

1. Massieren Sie die Hand von 
der Handfl äche aus zum Finger 

hin, um einen großen Blutstropfen 
zu erhalten.

2. Fangen Sie den Blutstropfen mit 
dem Kapillarröhrchen auf.

Schritt 4: Kleben Sie das Pfl aster mit leichtem Druck auf die 
Fingerspitze, um die Blutung zu stoppen

Schritt 5: Übertragen Sie das entnommene Blut sofort auf den Bloom 
Test Strip

1. Öff nen Sie den Beutel mit dem Bloom Test Strip.
2. Legen Sie den Bloom Test Strip auf eine ebene Oberfl äche.
3. Leeren Sie das gefüllte Kapillarröhrchen auf das Probenfenster 

des Bloom Test Strips, indem Sie den weißen Kolben hinunter-
drücken. Stellen Sie sicher, dass das Kapillarröhrchen komplett 
auf den Bloom Test Strip entleert wurde.

 Übertragen Sie das Blut auf das Probenfenster.

Schritt 6: Fügen Sie Puff er hinzu und lassen Sie die Blutprobe 
einwirken  

1. Entfernen Sie die Kappe 
des Puff ers und fügen Sie 
sofort einen Tropfen des 
Puff ers in das Probenfenster 
hinzu.

  

1x 

2. Warten Sie bis die fl üssige 
Probe vollständig absorbiert 
wurde, bevor Sie fortfahren.

3. Bestätigen Sie die Blutübertragung, indem Sie auf „Blutüber-
tragung bestätigen“ in der Bloom App drücken.

Vorsicht: Die Auswertung kann beeinträchtigt werden, wenn der 
Bloom Test Strip bewegt wird, bevor die Blutprobe absorbiert wurde, 
er hinunterfällt oder nicht anweisungsgemäß verwendet wird.

Schritt 7: Führen Sie den Boom Test Strip in das Bloom Lab ein3. Füllen Sie das Kapillarröhrchen bis zur weißen Markierung. 

Hinweis: Nach erfolgreichem 
Pairing ist auf dem Bloom Lab 
ein weißes Herzschlag-Symbol 
zu sehen.
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1. Führen Sie den Bloom Test Strip in das Bloom Lab ein. Sie 
sollten nun merken, wie der Bloom Test Strip einrastet. Wenn 
der Test korrekt eingeführt wurde, zeigt das Bloom Lab ein 
weißes Herzschlag-Symbol auf dem LED-Ring.

 Einführung des Bloom Test Strips in das Bloom Lab.

2. Die Verarbeitung beginnt. Der Fortschritt der Messung wird 
durch den LED-Ring des Bloom Lab mit einer rotierenden, 
weißen, Statusanzeige dargestellt. Die Bloom App zeigt die 
geschätzte verbleibende Zeit an.

3. Wenn die Verarbeitung abgeschlossen ist, zeigt die Bloom 
App den erfolgreichen Abschluss des Tests an.

Vorsicht:
• Stellen Sie das Bloom Lab auf eine stabile, ebene Oberfl äche 

und bewegen Sie das Gerät nicht während der Messung.
• Entfernen Sie den Bloom Test Strip nicht während der Bearbei-

tung des Tests aus dem Bloom Lab.
• Stellen Sie sicher, dass das Bloom Lab nicht direkt mit Blut in 

Kontakt kommt.
• Stellen Sie sicher, dass der Bloom Test Strip sauber und frei von 

Staub ist, bevor Sie ihn in das Bloom Lab einführen.

Mögliche Fehler:
• Im Falle eines behebbaren Fehlers zeigt der LED-Ring des Bloom 

Lab ein rotes Muster an, das anzeigt, dass ein Fehler aufgetreten 
ist. Siehe Kapitel 7.1. für weitere Informationen. 

• Im Falle eines schwerwiegenden Fehlers, z. B. eines allgemeinen 
Fehlers, der die Wartung des Bloom Lab oder des Netzteils 
erfordert, wird auf dem LED-Ring des Bloom Labs ein durch-
gehender roter Ring angezeigt, der darauf hinweist, dass ein 
allgemeiner Hardwarefehler aufgetreten ist.

Schritt 8: Entsorgung der Komponenten

Die verwendeten Bloom Thyroid Testkomponenten bergen möglicher-
weise eine Infektionsgefahr.. Bitte entsorgen Sie sie sorgfältig gemäß 
den geltenden Gesetzen und Vorschriften.

4.3. Probenverarbeitung und Berichterfassung
Der letzte Schritt des Testprozesses besteht darin, die Fragen zu 
beantworten, die zum Erstellen des personalisierten Bloom Thyroid 
Report mithilfe der Bloom App erforderlich sind. Während das Bloom 
Lab das Testergebnis verarbeitet, werden Sie von der Bloom App 
aufgefordert folgendes zu tun:

Beachten Sie die Bloom App
1. Beantworten Sie die Fragen. Wenn Sie eine Multiple- 

Choice-Frage erhalten, wählen Sie alle zutreff enden Antwor-
ten aus und bestätigen Sie, um fortzufahren.

2. Nach ca. 10 Minuten werden die Ergebnisse aus dem Bloom 
Lab an die Bloom App übertragen. Die App benachrichtigt 
Sie, dass der Bloom Thyroid Report fertig ist.

3. Sehen Sie sich Ihren individuellen Bloom Thyroid Report an. 

Hinweis: Wenn die Bloom App sich während des Messvorgangs 
vom Bloom Lab trennt, schließt das Bloom Lab den Messvor-
gang ab und speichert den Messwert lokal für einen Zeitraum 
von 3 Stunden. Wenn sich dieselbe Bloom App während 
dieses Zeitraums wieder mit dem Bloom Lab verbindet, wird der 
gespeicherte Messwert an die Bloom App gesandt und jegliche 
persönliche Testdaten werden vom Bloom Lab gelöscht. Nach 
20 Minuten kann sich ein anderer Benutzer mit dessen Bloom 
App mit dem Bloom Lab verbinden und neue Tests durchführen. 
In diesem Fall werden am Lab zwischengespeicherte Ergebnisse 
ebenfalls automatisch gelöscht.

4.4. Reinigung des Geräts
Vorsicht: Bitte verwenden Sie Schutzausrüstung wie Hand-
schuhe, um bei der Reinigung der Oberfl ächen des Bloom Lab 
Kontamination zu vermeiden.
Bitte stellen Sie sicher, dass Sie nach der Durchführung eines Bloom 
Thyroid Tests einen sauberen Arbeitsplatz hinterlassen. Wischen Sie 
alle Oberfl ächen des Bloom Lab nach jedem Gebrauch gründlich 
mit dem mitgelieferten Desinfektionstuch ab. Bitte prüfen Sie Fugen 
und Öff nungen auf Verschmutzungen und reinigen Sie diese, falls 
erforderlich, gründlich.

5. Lagerung
Um Gefahrensituationen zu vermeiden, muss der Bloom Thyroid Test 

jederzeit vorschriftsmäßig gelagert werden. Dies umfasst:  
• Die empfohlene Lagerungstemperatur liegt zwischen 

+8 °C and +30 °C.
• Ein trockenes Wohnraumklima ohne direkte oder übermäßige 

Hitze und mit einer Luftfeuchtigkeit unter 80 % (Badezimmer sind 
nicht geeignet).

• Außerhalb der Reichweite von Kindern, um Verletzungen durch 
Missbrauch von Komponenten wie Lanzetten zu vermeiden.

6. Bloom Lab LED-Anzeigen
Das Bloom Lab führt bei jedem Gerätestart einen Selbsttest durch. 
Zusätzlich werden zur Prüfung der einwandfreien Funktionsweise 
des Geräts während jeder Messung interne Tests durchgeführt. 
Die einwandfreie Funktionsweise des Bloom Lab wird durch die 
LED-Anzeige an der Vorderseite des Geräts angezeigt. Detaillierte 
Informationen fi nden Sie in Kapitel 6.1. Im Falle einer Fehlfunktion 
wird der Nutzer durch die Bloom App und die LED-Anzeige infor-
miert (Beschreibung siehe Tabelle Nr. 2).

6.1. Einwandfreie Funktion
Die einwandfreie Funktion und Betriebsbereitschaft des Bloom 

Lab wird durch den LED-Ring angezeigt. In Tabelle Nr. 1 sind die 
Bedeutungen der verschiedenen Anzeigen aufgeführt:

 1. 2.
Bloom Lab schaltet 
sich ein 

Bloom Lab ist betriebs-
bereit

Status des Pairing-Vorgangs Warten auf Probenahme

Ein weißer, sich schlie-
ßender Lichtkreis zeigt an, 
wie weit der Startvorgang 
des Bloom Lab fortge-
schritten ist. 

Dauer: < 1 Minute.

Ein gedämpft, aber 
dauerhaft leuchtender 
Ring aus weißem Licht 
zeigt an, dass das Gerät 
auf eine Interaktion des 
Nutzers wartet.

Ein weißes Licht, dessen beidseitige Enden sich aufein-
ander zubewegen, um einen Kreis zu bilden, zeigt an, 
dass zwischen Bloom App und Bloom Lab ein Pairing 
durchgeführt wird. Das erfolgreiche Pairing wird durch 
ein weißes Herzschlag-Symbol angezeigt.  

Dauer: < 10 Sekunden.

Ein weißes, mattes Herz-
schlag-Symbol zeigt an, 
dass das Bloom Lab auf 
eine Probennahme wartet.

 1. 2.

Bestätigung der Proben-
übertragung Bloom Test Strip eingeführt Messung läuft Neue Ergebnisse 

verfügbar
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Der LED-Ring zeigt einen 
weißen Halbmond an, der 
signalisiert, dass die Blut-
probe auf den Bloom Test 
Strip  übertragen wurde.

Ein weißes Licht, dessen beidseitige Enden sich aufein-
ander zubewegen, um einen Kreis zu bilden, zeigt an, 
dass das Bloom Lab erkennt, dass ein Bloom Test Strip 
eingeführt wurde. 
Die erfolgreiche Einführung des Tests wird durch ein 
weißes Herzschlag-Symbol angezeigt.  
Dauer: < 10 Sekunden.

Eine sich drehende, 
weiße Ladeanzeige wird 
angezeigt. 

Ein blaues, kreisförmiges 
Licht pulsiert, bis neue Ergeb-
nisse an die Bloom App 
übertragen sind.  

Tabelle Nr. 1: LED-Ring-Anzeigen: einwandfreie Funktion.

6.2. Fehlfunktion
Fehler werden über den LED-Ring des Bloom Lab in Rot angezeigt. Die Fehlermeldungen und ihre Bedeutungen werden in Tabelle Nr. 2 
beschrieben. Weitere Informationen zu den Fehlern werden in der verbundenen Bloom App angezeigt.

Behebbare Fehler Schwerwiegender Fehler
Ein blinkender roter und weißer Ring 
bedeutet, dass etwas falsch gelaufen 
ist. Der Nutzer wird aufgefordert, in 
seine Bloom App zu schauen, um zu 
erfahren, wie das Problem behoben 
werden kann.

Ein dauerhaft leuchtender, dicker roter LED-Kreis 
zeigt an, dass ein Fehler aufgetreten ist, der nur 
durch eine Wartung des Bloom Lab behoben 
werden kann (siehe Kontaktdaten in Kapitel 9).

 
Tabelle Nr. 2: LED-Ringanzeige: Fehlfunktion.

Für den Fall, dass die LED-Anzeige sich von der in der Bloom App angezeigten Fehlermeldung unterscheidet, wenden Sie sich bitte an 
unseren technischen Support (Kontaktdaten siehe Kapitel 9).

7. Fehlerbehebung
7.1. Bloom Lab
Melden Sie schwerwiegende Fehler und Fehlfunktionen des Bloom Lab an Bloom Diagnostics, indem Sie die in Kapitel 9 zur Verfügung 
gestellten Kontaktdaten verwenden. Die folgende Tabelle (Tabelle Nr. 3) zeigt mögliche Fehler, die beim Durchführen von Bloom Tests auftreten 
können, führt mögliche Fehlermeldungen auf und gibt Hinweise zur Lösung dieser Probleme.  

Bloom Lab Probenverarbeitung

Fehler Mögliche Ursache Maßnahme zur Behebung des Fehlers

Vorsicht: Das Ergebnis 
geht verloren, wenn 
die Verbindung mit 
einem anderen Gerät 
aufgebaut wird.
Bluetooth Verbindung 
wurde unterbrochen 
oder kann nicht 
aufgebaut werden.

Zu großer Abstand oder Hindernisse 
zwischen Bloom Lab und Smart-
phone.

Halten Sie Ihr Smartphone näher an das Bloom Lab und stellen Sie sicher, 
dass sich keine Hindernisse zwischen beiden Geräten befinden. Stellen Sie 
die Bluetooth Verbindung wieder her.

Bloom Lab oder Smartphone sind 
ausgeschaltet.

Stellen Sie sicher, dass das Bloom Lab an das Stromnetz angeschlossen 
und das Smartphone eingeschaltet ist. Stellen Sie die Bluetooth Verbindung 
wieder her.

Bluetooth am Smartphone nicht 
aktiviert.

Stellen Sie sicher, dass Bluetooth am Smartphone aktiviert ist und ein Pairing 
erfolgen kann. Stellen Sie die Bluetooth Verbindung wieder her.

Bloom Lab reagiert nicht. Trennen Sie das Bloom Lab vom Stromnetz, schließen Sie es erneut an und 
warten Sie, bis der Startvorgang abgeschlossen ist. Stellen Sie die Bluetooth 
Verbindung her.

Bloom Lab meldet 
einen behebbaren 
Fehler.

Der Bloom Test Strip wurde früher als 
erwartet eingeführt.

Entfernen Sie den Bloom Test Strip vom Bloom Lab und befolgen Sie die in 
der Bloom App angezeigten Anweisungen.

QR-Code auf dem Bloom Test Strip 
kann nicht gelesen werden.

Entfernen Sie den Bloom Test Strip vom Bloom Lab und befolgen Sie die in 
der Bloom App angezeigten Anweisungen.
Versuchen Sie, den Bloom Test Strip schneller oder langsamer einzuführen.

Der Bloom Test Strip wurde bereits 
verwendet oder stimmt nicht mit den 
Informationen auf der registrierten 
Verpackung überein.

Entfernen Sie den Bloom Test Strip vom Bloom Lab und befolgen Sie die in 
der Bloom App angezeigten Anweisungen.

Der Bloom Test Strip wurde nicht 
korrekt eingeführt.

Entfernen Sie den Bloom Test Strip vom Bloom Lab und befolgen Sie die in 
der Bloom App angezeigten Anweisungen.

Der Bloom Test Strip wurde während 
der Messung entfernt.

Führen Sie den Bloom Test Strip erneut in das Bloom Lab ein und befolgen 
Sie die in der Bloom App angezeigten Anweisungen.

Der Bloom Test Strip wurde für die 
Messung zu spät eingeführt.

Bitte wiederholen Sie den Testvorgang unter Verwendung eines neuen Tests
Hinweis: Wenn ein Bloom Test Strip später als erwartet eingeführt wird, ist 
eine Auswertung der Probe nicht möglich.

Das Bloom Lab ist einer Umgebungs-
temperatur über 40 °C ausgesetzt.

Stellen Sie sicher, dass die Umgebungstemperatur unter 40 °C liegt. 
Achten Sie darauf, dass das Bloom Lab nicht direktem Sonnenlicht 
ausgesetzt ist.

Das Bloom Lab ist einer Temperatur 
von weniger als 15 °C ausgesetzt.

Stellen Sie sicher, dass die Umgebungstemperatur über 15 °C liegt.
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Bloom Lab meldet 
einen schwerwiegen-
den Fehler.

Interner, nicht behebbarer Fehler des 
Bloom Lab.

Wenden Sie sich zur Unterstützung an den technischen Support.

Bloom Lab arbeitet 
nicht.

Das Bloom Lab ist nicht an das Strom-
netz angeschlossen.

Stellen Sie sicher, dass der Netzstecker des Bloom Lab ordnungsgemäß 
eingesteckt ist.

Interner Fehler des Bloom Lab. Wenden Sie sich zur Unterstützung an den technischen Support.

Bloom Lab reagiert nicht. Trennen Sie das Bloom Lab vom Stromnetz, schließen Sie es erneut an und 
warten Sie, bis der Startvorgang abgeschlossen ist.

Tabelle Nr. 3: Bloom Lab Fehlerbehebung.

7.2. Bloom App
Die folgende Tabelle (Tabelle Nr. 4) zeigt mögliche Fehler, die bei der Verwendung der Bloom App auftreten können. Die App zeigt Ihnen, 
wie Sie diese Fehler beheben können. Wenn Sie andere Probleme mit der Bloom App haben, die nicht in der untenstehenden Tabelle 
aufgeführt sind, wenden Sie sich an Bloom Diagnostics für technischen Support (siehe Kapitel 9.). 

Fehler Maßnahme zur Behebung des Fehlers

Die Bloom App hat die Verbindung zum Bloom Lab verloren. Versuchen Sie das Smartphone näher an das Bloom Lab zu 
halten.

Bluetooth ist deaktiviert. Stellen Sie sicher, dass Bluetooth in den Einstellungen aktiviert ist.

Bloom Test Strip unerwartet aus dem Bloom Lab entfernt. Führen Sie den Bloom Test Strip erneut ein.

Der Batteriestand des Smartphones ist niedrig. Laden Sie die Batterie des Smartphones auf mindestens 20% auf.

Das Smartphone hat die Internetverbindung verloren. Prüfen Sie die Internetverbindung und versuchen Sie es erneut.

Das Bloom Lab hat sich unerwartet ausgeschaltet. Stellen Sie sicher, dass das Bloom Lab Netzkabel richtig ange-
schlossen ist und der Lichtring leuchtet. 

Tabelle Nr. 4: Bloom App - Mögliche Fehler.

8. Hinweise zu den Symbolen

CE Kennzeichnung Hersteller

Haltbarkeitsdatum Lesen Sie die 
Bedienungsanleitung

Zerbrechlich, vorsichtig 
behandeln Seriennummer

Trocken aufbewahren Von Sonnenlicht fernhalten

Durch Bestrahlung 
sterilisiert

Nicht verwenden bei 
beschädigter Verpackung

Einmalige Verwendung Chargennummer

Enthält ausreichend 
Material für einen Test

Enthält ausreichend Material für 
fünf Tests

Katalognummer Recycling

80%

0%

Feuchtigkeitsgrenzwert 
< 80%

30°C

8°C
Grenzwerte für Temperatur 
zwischen +8°C und +30°C

In-vitro-Diagnostikum

9. Kontaktdaten
Für weitere Informationen hinsichtlich des technischen Supports und 
lokalen Anbietern kontaktieren Sie

Bloom Diagnostics AG 
Susenbergstrasse 185 
8044 Zürich, Schweiz

support@bloomdiagnostics.com 
www.bloomdiagnostics.com/contact
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1. Informations générales
L’hormone stimulant la thyroïde (TSH) est produite par l’hypophyse, 
une petite glande située dans le cerveau. La TSH stimule la thyroïde 
pour qu’elle libère les hormones thyroïdiennes, la triiodothyronine 
(T3) et la thyroxine (T4). Ces hormones thyroïdiennes jouent un 
rôle important dans le fonctionnement des tissus et des organes et 
sont également impliquées dans la régulation de la température 
corporelle et du métabolisme. Comme la libération de la TSH 
est très sensible aux petites variations des niveaux d’hormones 
thyroïdiennes, un test de TSH peut être utilisé pour évaluer l’état de 
la thyroïde. 

1.1. Usage prévu
Le Bloom Thyroid Test est un kit de test à usage unique pour le diagnostic 
manuel in-vitro par mesure quantitative de la thyréostimuline dans le sang 
capillaire, utilisé pour le dépistage de l’hypothyroïdie. Il est destiné aux 
tests professionnels pour les personnes âgées de 18 ans et plus. 

1.2. Termes et défi nitions
• Avertissement : Souligne une situation potentiellement dangereuse, 

susceptible d’entraîner une situation critique ou catastrophique, 
telle que des blessures graves à long terme, voire mortelles, si elle 
n’est pas évitée.

• Précaution : Souligne une situation potentiellement dangereuse, 
susceptible d’entraîner une situation grave, telle que des défi -
ciences ou des blessures à court terme exigeant une intervention 
médicale pour les corriger, si elle n’est pas évitée.

• Information : Souligne une situation potentiellement dangereuse, 
susceptible d’entraîner une situation sans gravité, telle qu’un léger 
inconvénient, si elle n’est pas évitée.

2. Bloom System
Le Bloom Thyroid Test fonctionne uniquement conjointement avec 
la Bloom App et le Bloom Lab, collectivement le « Bloom System ». 
Pour commencer, téléchargez et installez la Bloom App sur votre 
smartphone et assurez-vous de disposer d’un accès à un Bloom 
Lab.

Avertissement
N’utilisez pas le Bloom System en tant que dispositif 
de diagnostic. L’usage des informations procurées par 
le Bloom System pour un diagnostic peut aboutir à un 
traitement erroné et entraîner des conséquences graves. 
Les résultats doivent être examinés par un médecin.

2.1. Présentation du Bloom System
Rabat d'insertion de bandelette

Emballage du Bloom Test Bloom AppBloom Test strip

Fenêtre de
prélèvement

Fenêtre de lecture

Tag NFC Anneau d'indication LED

Bloom Lab

Bloom System.

Le Bloom System est un système de test médical. Il permet un 
dépistage et une surveillance des marqueurs cibles et un conseil 
médical. Il allie un test de fl uides corporels basé sur un essai à fl ux 
latéral (Bloom Test strips), une technologie de diagnostic établie, 
avec un lecteur électronique pour une analyse des bandelettes de 
test (Bloom Lab) et un logiciel convivial pour affi  cher et interpréter les 
résultats (la Bloom App). 

2.2. Bloom Thyroid Test
2.2.1. Principe de la méthode
La Bloom Thyroid Test strip est un immunodosage à fl ux latéral 
basé sur des nanoparticules d’or colloïdal. Elle se compose 
d’une fenêtre d’échantillon, d’un tampon conjugué contenant des 
anticorps anti-TSH liés à des particules d’or, d’une ligne de test 
avec des anticorps anti-TSH et d’une ligne de contrôle avec des 
anticorps anti-IgG. Lorsque le sang et le tampon sont appliqués, 
le mélange migre par force capillaire le long de la bande de test. 
La TSH présente dans le sang va se lier aux anticorps anti-TSH 
conjugués aux particules d’or. Ces complexes immuns sont alors 
capturés par les anticorps anti-TSH dans la ligne de test, créant 
une ligne colorée détectée par le Bloom Lab. La ligne de contrôle 
est détectée par le Bloom Lab pour vérifi er si le test s’est déroulé 
correctement. Les résultats sont reçus sous la forme d’un Bloom 
Thyroid Report via la Bloom App.

2.2.2. Performances du test

Limite de détection Gamme        quan-
tifi able Précision Sensibilité* Spécifi cité*

1.5 mIU/L 2.6 - 30.0 mIU/L 15% 87.23% 90.57%

 *Déterminé sur la base d‘un seuil de 4,5 mUI/L.
2.2.3. Interférents
L’ampicilline Na, l’hGH et l’hyclate de doxycycline interfèrent avec 
le résultat du test. Des niveaux inhabituellement élevés d’anticorps 
hétérophiles ou des échantillons hautement lipémiques peuvent 
interférer avec le résultat du test. La céfoxitine Na, l’acétami-
nophène, le citalopram et la fl uoxétine HCl peuvent légèrement 
interférer avec le résultat du test. Aucune interférence n’a été 
observée en raison des facteurs rhumatoïdes jusqu’à une concentra-
tion de 510 UI/ml.
2.2.4. Composants
Le Bloom Thyorid Test comprend un mode d’emploi et suffi  samment 
de matériel pour un ou cinq tests (indiqué sur l’emballage exté-
rieur). Le matériel pour un test comprend :

1 1 x Bloom Thyroid Test strip dans un sachet en aluminium

2
1 x Lingette 
alcoolisée pour 
le nettoyage du 
doigt

Servoprax GmbH, 
Wesel, Allemagne

3
1 x Lancette de 
sécurité stérile 
pour piquage du 
doigt 0197

Medipurpose Pte. Ltd., 
Plaza, Singapour

4
1 x Pansement 
pour recouvrir 
l'incision

BSN Medical GmbH, 
Hamburg, Allemagne

5

1 x Tube capi-
llaire (héparine 
de lithium) pour 
prélèvement 
sanguin

Sarstedt AG & Co., 
Nümbrecht, Allemagne

6 1 x Tampon

7
1 x Lingette 
désinfectante 
pour Bloom Lab 0123

B. Braun Medical AG, 
Sempach, Suisse

Attention. N’utilisez pas de dispositifs autres que ceux spécifi és 
par Bloom Diagnostics pour assurer le bon fonctionnement de 
l’appareil.
3. Règles de sécurité
3.1. Exclusion de responsabilité
• Ne prenez pas le Bloom Thyroid Test si vous avez moins de 18 
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ans, si vous êtes enceinte ou avez accouché au cours des 12 
derniers mois, si vous avez ou avez eu un cancer de la thyroïde 
ou un adénome hypophysaire, ou si vous vous trouvez dans 
une situation aiguë d’urgence ou de détresse. En cas de doute, 
consultez toujours votre médecin traitant.

•	Le Bloom Report affiche le résultat du Bloom Thyroid Test et des 
informations complémentaires. Il n’est pas destiné à diagnostiquer 
ou à informer sur le traitement d’un état pathologique. N’évitez 
pas, ne repoussez pas, ne modifiez pas et ne commencez jamais 
un traitement sur la base du contenu du Bloom Report. Afin de 
recevoir un diagnostic et un traitement, consultez un médecin. En 
cas de problème de santé, consultez immédiatement un médecin.

•	À l’exception de la valeur mesurée du test, toutes les informations 
présentées dans le Bloom Report sont le résultat de la recherche 
de Bloom Diagnostics, effectuée à partir de la documentation 
disponible au moment de la création du rapport. Ces informations 
sont susceptibles de changer en fonction des découvertes et des 
avancées scientifiques, et peuvent ne pas s’appliquer à l’échelle 
mondiale. Bien que les informations contenues dans le Bloom 
Report soient fournies avec le plus grand soin, Bloom Diagnostics 
ne peut pas garantir son exactitude ou son exhaustivité.

3.2. Notes générales relatives à la sécurité
•	La validité du Bloom Thyroid Report repose sur l’exactitude des 

réponses. Une fois soumises, les réponses ne peuvent pas être 
modifiées.

•	N’utilisez pas le Bloom Thyroid Test si vous êtes sous l’effet de 
l’alcool ou de drogues.

•	N’effectuez pas plusieurs Bloom Tests à la fois. Un nouveau 
Test ne doit pas être commencé avant que le premier ne soit 
complètement terminé.

•	N’utilisez pas votre Bloom Thyroid Test dans un environnement à 
forte hygrométrie comme la salle de bain.

•	Déballez les éléments scellés individuellement de votre Bloom 
Thyroid Test juste avant l’emploi.

•	N’utilisez pas ce test si son emballage ou l’un de ses composants 
est endommagé ou présente des signes d’altération, de dysfonc-
tionnement, de rupture, de défectuosité ou de contamination.

•	Le Bloom System ne devrait pas être utilisé avec un quelconque 
matériel ou logiciel qui ne serait pas développé ou fabriqué 
par Bloom Diagnostics à des fins explicites d’usage avec le 
Bloom System. Il s’agit là notamment des câbles d’alimentation 
génériques ou des bandelettes de test génériques, voire sans 
certification. 

•	Ne tentez jamais de modifier, d’endommager ou d’altérer un 
quelconque élément du Bloom System. Vous vous exposeriez ainsi 

à une défaillance susceptible d’annuler le service d’assistance et 
la garantie du produit.

•	Le Bloom Lab et l’ensemble du Bloom System devraient 
uniquement être achetés auprès de revendeurs agréés et jamais 
d’occasion.

•	Ce dispositif peut être utilisé par des personnes présentant des 
capacités mentales réduites à condition qu’elles soient sous 
surveillance et totalement conscientes des risques d’utilisation qui 
en découlent.

3.3. Limites d’utilisation
•	Ce test ne peut pas être utilisé pour le dépistage de l’hyperthyroï-

die ou de l’hypothyroïdie secondaire/tertiaire.
•	Votre taux de TSH peut être inférieur à la limite de détection de 

l’appareil, qui est de 2 mIU/L (plage de référence normale : 
0,4-4,5 mIU/L). Les valeurs inférieures à cette limite sont identifiées 
comme «< 2 mIU/L».  Voir «2.2.2. Performances du test” pour plus 
d’informations.

4. Étapes opératoires
Suivez toujours les étapes opératoires du Bloom System dans un 
ordre séquentiel.

Précaution : Lors de l’utilisation du Bloom Thyorid Test contenant 
cinq tests :
•	Conservez l’emballage du test jusqu’à ce que vous ayez réalisé 

les cinq tests, afin de débuter un test.
•	Assurez-vous que le kit de test n’est manipulé que par une seule 

personne.

4.1. Préparation
Avant de commencer, assurez-vous que vous avez :
•	vérifié que la date limite d’utilisation n’est pas dépassée (indiquée 

sur l’emballage au format AAAA-MM-JJ) ;
•	un smartphone avec une connexion Internet active et la Bloom App 

installée ;
•	un Bloom Lab actif, configuré selon son mode d’emploi ;
•	vérifié que tous les éléments de l’emballage du Bloom Thyroid Test 

sont présents et ne sont pas endommagés ;
•	un espace de travail propre et stable et que vous êtes assis lors de 

la réalisation du test.

Étape 1 : Connectez Bloom App et Bloom Lab

1.	 Connectez-vous au Bloom App et appuyez sur le bouton «+» 
dans la barre de menu pour lancer un nouveau test.

2.	 Faites glisser le téléphone sur l’anneau lumineux du Bloom 
Lab pour vous connecter.

Informations : La réussite de 
l’appariement est indiquée par un 
motif de battement de cœur blanc 
sur le Bloom Lab.

Étape 2 : Enregistrement du Bloom Test

1.	 Ouvrez l’emballage du Test Bloom
2.	 Faites glisser le téléphone sur le couvercle de l’emballage 

du Bloom Test pour l’enregistrer. Ou bien enregistrez-vous 
manuellement, en saisissant son numéro de série, qui est 
indiqué au bas de l’emballage par «SN».

4.2. Prélèvement sanguin
Précaution : Tous les prélèvements sanguins devraient être traités 
comme potentiellement infectieux. Évitez la contamination des 
surfaces en réalisant le prélèvement sanguin sur une surface 
amovible, comme une feuille de papier ou l’emballage ouvert du 
Bloom Test.

Avertissement 
La précision du résultat du test repose sur le prélèvement 
sanguin correct. Après enregistrement du Bloom Thyroid Test, 
suivez les instructions avec le plus grand soin.

Étape 1 : Choix et nettoyage du doigt

1.	 Réchauffez les mains en les lavant à l’eau chaude ou en les 
frottant l’une contre l’autre. Cela améliorera le flux sanguin.

2.	 Choisissez et désinfectez le majeur ou l’annulaire à l’aide du 
tampon imbibé d’alcool fourni. 

Désinfection du doigt.

Précaution : Ne réalisez pas de prélèvement sanguin dans l’une 
des situations suivantes :
•	Ne réalisez pas de prélèvement sanguin dans l’une des 

situations suivantes :
•	Sur un bras où une perfusion a été réalisée au cours des 

dernières 24 heures.
•	Sur un doigt du côté du corps où une mastectomie a été 

réalisée.
•	Sur un doigt gonflé, infecté, blessé ou préalablement piqué.
•	Si vous avez des antécédents d’évanouissement à la vue du 

sang.
•	Si vous avez une dextérité gravement limitée ou un manque de 

motricité fine.
•	N’utilisez aucun autre objet que les lancettes stériles fournies 

dans le Bloom Thyroid Test pour piquer la peau.
•	La lancette doit uniquement être utilisée sur des majeurs ou 

annulaires propres et secs. La peau doit être en bonne santé, 
sans problèmes dermatologiques ni plaies. Ne piquez jamais 
deux fois un doigt.

Étape 2 : Utilisation de la lancette stérile sur le bout du doigt 
désinfecté
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1. Retirez le capuchon de protection de la lancette stérile.

2. Appuyez sur l’extrémité rouge de la lancette sur le côté 
du bout du doigt nettoyé pour la déclencher.

Étape 3 : Prélevez du sang immédiatement après la piqûre

1. Massez la main de la 
paume vers les doigts, en vous 
assurant de ne pas presser près 

de la piqûre.

2. Placez le tube capillaire 
perpendiculairement au doigt et 

prélevez une goutte de sang. 

3. Remplissez le tube capillaire jusqu’à la butée blanche.

Étape 4 : Appliquez le pansement sur la piqûre sur le bout du doigt 
en appuyant légèrement pour empêcher le saignement

Étape 5 : Transférez immédiatement le sang prélevé sur le Bloom 
Test strip

1. Ouvrez le sachet du Bloom Test strip.
2. Placez le Bloom Test strip sur une surface plane.
3. Videz le tube capillaire plein sur la fenêtre de prélèvement 

du Bloom Test strip en poussant le piston blanc vers le bas. 
Assurez-vous que le tube capillaire est totalement vidé sur le 
Bloom Test strip.

Transférez le sang sur la fenêtre de prélèvement.

Étape 6 : Ajoutez du tampon et laissez l’échantillon pénétrer

1. Retirez le capuchon 
du tampon et ajoutez 
immédiatement une goutte 
de tampon sur la fenêtre de 
prélèvement.

1x 

2. Patientez jusqu’à ce que 
le fl ux soit visible dans 
la fenêtre de lecture de 
la bandelette avant de 
poursuivre.

3. Confi rmez le transfert de sang en cliquant sur le bouton « 
Confi rmer le transfert de prélèvement » dans la Bloom App.

Précaution : Les résultats de l’examen peuvent être aff ectés si le 
Bloom Test strip est déplacée avant que l’échantillon liquide n’ait été 
absorbé, échappée ou non manipulée comme prévu.

Étape 7 : Insertion du Bloom Test strip dans le Bloom Lab

1. Insérez le Bloom Test strip dans le Bloom Lab. Vous devriez 
sentir le Bloom Test strip se verrouiller en place. Le Bloom Lab 
affi  che un motif de battement de cœur blanc sur l’anneau LED 
lorsque le Bloom Test strip est correctement insérée.

Insertion du Bloom Test strip dans le Bloom Lab.

2. Le traitement commence. La progression de la mesure est 
communiquée à l’aide de l’anneau LED du Bloom Lab avec 
un chargeur blanc en rotation. La Bloom App affi  che le temps 
restant estimé.

3. Une fois le traitement terminé, la Bloom App indique que le 
test a été réalisé avec succès.

Précaution :
• Placez le Bloom Lab sur une surface plane et stable et ne 

déplacez pas le dispositif durant la mesure.
• Ne retirez pas le Bloom Test strip du Bloom Lab pendant la 

procédure de test.
• Assurez-vous que le Bloom Lab n’entre pas en contact avec 

le sang.
• Assurez-vous que le Bloom Test strip est propre et sans pous-

sière avant de l’insérer dans le Bloom Lab.

Erreurs possibles :
• En cas d’erreur récupérable, l’anneau LED du Bloom Lab affi  che 

une forme rouge, indiquant qu’une erreur s’est produite. Voir 
section 7.1. pour en savoir plus. 

• En cas d’erreur fatale, comme une erreur générale nécessitant la 
réparation du Bloom Lab ou de l’adaptateur électrique, l’anneau 
LED du Bloom Lab affi  chera un anneau rouge fi xe, indiquant 
qu’une panne générale du matériel est survenue.

Étape 8 : Élimination des composants

Les composants du Bloom Thyroid Test utilisé peuvent être biologi-
quement dangereux. Veuillez les jeter soigneusement selon les lois 
et réglementations applicables.

4.3. Traitement du prélèvement et élaboration du rapport
L’étape fi nale du processus de test est de répondre aux questions 
nécessaires pour élaborer le Bloom Thyroid Report personnalisé à 
l’aide de la Bloom App. Pendant que le Bloom Lab traite le résultat 
du test, la Bloom App vous demandera de procéder comme suit :

Vérifi ez votre Bloom App
1. Répondez aux questions. Lorsqu’une question à choix 

multiples vous est présentée, choisissez toutes les réponses qui 
s’appliquent et confi rmez ensuite pour poursuivre.

2. Après environ 10 minutes, les résultats du Bloom Lab seront 
transmis à la Bloom App. La Bloom App vous avertira lorsque 
le Bloom Thyroid Report est prêt.

3. Visualisez le Bloom Thyroid Report personnalisé.

Information : Si la Bloom App se déconnecte du Bloom Lab 
durant le processus de mesure, le Bloom Lab termine le pro-
cessus de mesure et enregistre la valeur mesurée localement 
pendant une période de 3 heures. Si la même Bloom App se 
reconnecte avec le Bloom Lab durant cette période, la valeur 
mesurée sera envoyée à la Bloom App et le Bloom Lab la 
supprime ensuite ainsi que tout identifi ant unique de la Bloom 
App. Après une période de 10 minutes, d’autres Bloom Apps 
peuvent se connecter au Bloom Lab et exécuter de nouveaux 
tests, eff açant automatiquement les résultats précédents.

4.4. Nettoyage du dispositif
Précaution : Utilisez un équipement de protection, tel que des 
gants, pour le nettoyage des surfaces du Bloom Lab afi n d’évi-
ter toute contamination.
Après avoir réalisé le Bloom Thyorid Test, veuillez vous assurer de 
laisser l’espace de travail propre. Essuyez soigneusement toutes 
les surfaces du Bloom Lab après chaque utilisation avec la lingette 
désinfectante fournie. Veuillez rechercher les taches dans les inters-
tices et nettoyez soigneusement, si nécessaire.

5. Stockage
Pour éviter les situations dangereuses, le Bloom Thyroid Test devrait 
systématiquement être stocké avec prudence, notamment : 
• Température de stockage recommandée entre +8°C et +30°C 
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(46°F et 86°F)
• Environnement intérieur sec sans chaleur directe ou excessive et 

humidité relative inférieure à 80 % (inadapté aux salles de bains)
• Hors de portée des enfants pour éviter une mauvaise utilisation 

des composants comme les lancettes.

6. Indications LED du Bloom Lab
Le Bloom Lab eff ectue un autotest à chaque démarrage du 
dispositif. Des tests internes additionnels sont eff ectués à chaque 
mesure afi n de vérifi er le fonctionnement correct du dispositif. Le 
fonctionnement correct du Bloom Lab est indiqué via l’indicateur 
LED à l’avant du dispositif. Voir section 6.1. pour en savoir plus. En 
cas de dysfonctionnement, l’utilisateur est informé par la Bloom App 
et l’indicateur LED (voir Table N°2).

6.1. Fonctionnement correct
Le fonctionnement correct et la disponibilité du Bloom Lab sont 
indiqués par l’anneau LED. Voir Table N°1 pour la signifi cation 
des diverses indications :

 1. 2.
Mise en marche du 
Bloom Lab 

Le Bloom Lab est prêt Appariement réussi Attente de prélèvement

Un cercle lumineux blanc 
se ferme représentant la 
progression du démar-
rage du Bloom Lab. 
Durée : <1 minute.

Un anneau lumineux 
blanc atténué mais 
stable attend l’interaction 
avec l’utilisateur 

Une lumière blanche fusionnant des deux côtés pour 
former un cercle indique l’appariement de la Bloom 
App et du Bloom Lab. Un appariement réussi est notifi é 
par un motif de battement de cœur blanc. Durée : 
<10 secondes.

Une pulsation cardiaque 
blanche et douce indique 
que 
le Bloom Lab attend le 
prélèvement.

 1. 2.

Confi rmation de transfert 
de prélèvement Bloom Test strip inséré Mesure en cours Nouveaux résultats 

disponibles

L’anneau LED affi  che 
une demi-lune blanche 
pour signaler que le 
prélèvement sanguin a 
été transféré au Bloom 
Test strip.

Une lumière blanche fusionnant des deux côtés pour 
former un cercle indique que le Bloom Lab reconnaît 
qu’un Bloom Test strip a été inséré. Une insertion 
réussie est notifi ée par un motif de pulsation blanc. 
Durée : < 10 secondes.

Un chargeur blanc en 
rotation s’affi  che.  

Une lumière circulaire 
bleue émet une pulsation 
jusqu’à la lecture des 
nouveaux résultats dans la 
Bloom App. 

Table N°1 : Indications d’anneau LED : fonctionnement correct.

6.2. Cas d’erreur
Les erreurs sont indiquées via l’anneau LED du Bloom Lab en rouge. Les messages d’erreur et leur signifi cation sont décrits dans la Table 
N° 2. La Bloom App connectée off re un complément d’informations sur l’erreur.

Erreurs récupérables Erreur fatale
Un anneau clignotant rouge 
et blanc signifi e un problème. 
L’utilisateur est invité à vérifi er 
sa Bloom App pour déterminer 
comment corriger le problème.

Un anneau LED rouge constant indique une 
erreur dont la correction exige une interven-
tion du Bloom Lab (pour les coordonnées 
de contact, voir section 9).

Table N°2 : Indications d’anneau LED : cas d’erreur.

Si l’indication LED est diff érente du message d’erreur affi  ché dans la Bloom App, veuillez contacter notre support technique (voir section 9).

7. Dépannage
7.1. Bloom Lab
Signalez les erreurs fatales et dysfonctionnements du Bloom Lab à Bloom Diagnostics à l’aide des informations de contact fournies dans la 
section 9. La table suivante (Table N°3) souligne les erreurs possibles que vous pourriez rencontrer en exécutant des Bloom Tests. Elle déter-
mine les messages de dysfonctionnement possibles et off re des instructions pour corriger ces problèmes.

Traitement de test du Bloom Lab

Erreur Cause possible Action corrective
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Précaution : Le 
résultat est perdu 
si la connexion est 
rétablie avec un autre 
dispositif.
Connexion  
Bluetooth perdue ou 
impossible à établir.

Distance excessive ou  
obstructions entre le Bloom  
Lab et le smartphone.

Rapprochez le smartphone du Bloom Lab et assurez-vous de l’absence 
d’obstructions entre les deux. Rétablissez la connexion Bluetooth.

Bloom Lab ou smartphone éteint. Assurez-vous que le Bloom Lab est connecté à une alimentation électrique et 
que votre smartphone est allumé.
Rétablissez la connexion Bluetooth.

Bluetooth désactivé sur le  
smartphone.

Assurez-vous que le Bluetooth est activé sur le smartphone et prêt pour un 
appariement.
Rétablissez la connexion Bluetooth.

Aucune réponse du Bloom Lab. Déconnectez et reconnectez le Bloom Lab de l’alimentation électrique et 
attendez la fin du processus de redémarrage. 
Établissez la connexion Bluetooth.

Le Bloom Lab affiche 
une erreur récupé-
rable.

Le Bloom Test strip a été inséré plus 
tôt que prévu.

Retirez le Bloom Test strip du Bloom Lab et suivez les instructions de la 
Bloom App. 

Impossible de lire le code QR du 
Bloom Test strip.

Retirez le Bloom Test strip du Bloom Lab et suivez les instructions de la 
Bloom App.
Tentez d’insérer le Bloom Test strip plus vite ou plus lentement.

Le Bloom Test strip a déjà été utilisé 
ou ne correspond pas aux informa-
tions fournies sur l’emballage de test 
enregistré.

Retirez le Bloom Test strip du Bloom Lab et suivez les instructions de la Bloom 
App.

Le Bloom Test strip a été mal inséré. Retirez le Bloom Test strip du Bloom Lab et suivez les instructions de la Bloom 
App.

Le Bloom Test strip a été retiré durant 
la mesure.

Réinsérez le Bloom Test strip dans le Bloom Lab et suivez les instructions de 
la Bloom App.

Le Bloom Test strip a été inséré trop 
tard pour la mesure.

Répétez la procédure de test avec un nouveau test.
Information : Si un Bloom Test strip est inséré plus tard que prévu, le 
prélèvement ne peut pas être évalué.  

Le Bloom Lab est exposé à une 
température supérieure à 40°C.

Assurez-vous que la température ambiante est inférieure à 40°C. Faites en 
sorte que le Bloom Lab ne soit pas exposé à la lumière directe du soleil.

Le Bloom Lab est exposé à une 
température inférieure à 15°C.

Assurez-vous que la température ambiante est supérieure à 15°C.

Le Bloom Lab affiche 
une erreur fatale.

Erreur interne irrécupérable du Bloom 
Lab.

Contactez le support technique pour bénéficier d’une assistance.

Le Bloom Lab ne 
fonctionne pas.

Le Bloom Lab n'a pas  
d'alimentation électrique.

Assurez-vous que le Bloom Lab est branché selon les instructions.

Erreur interne du Bloom Lab. Contactez le support technique pour bénéficier d'une assistance.

Aucune réponse du Bloom Lab. Déconnectez et reconnectez le Bloom Lab de l'alimentation  
électrique et attendez la fin du processus de redémarrage.

Table N°3 : Dépannage du Bloom Lab.

7.2. Bloom App
La table suivante affiche d’éventuelles erreurs auxquelles vous pouvez être confronté lors de l’utilisation de la Bloom App. L’application vous 
guidera dans la manière de gérer ces erreurs. Si vous rencontrez tout autre problème avec la Bloom App, non mentionné dans la table 
ci-dessous, contactez le support technique de Bloom Diagnostics (voir la section 9.). 

Erreur Action corrective

La Bloom App a perdu la connexion avec le Bloom Lab. Essayez de rapprocher le smartphone du Bloom Lab.

Le Bluetooth est désactivé. Assurez-vous que le Bluetooth est activé dans le centre de 
contrôle.

Le Bloom Test strip a été retiré inopinément du Bloom Lab. Réinsérez le Bloom Test strip.

Le niveau de batterie du smartphone est faible. Chargez la batterie du smartphone à 20% minimum.

Le smartphone a perdu sa connexion Internet. Vérifiez la connexion Internet et réessayez.

Le Bloom Lab s’est éteint inopinément. Assurez-vous que le cordon d’alimentation du Bloom Lab est 
correctement connecté et que l’anneau lumineux est allumé.

Table N°4 : Éventuelles erreurs de la Bloom App.

8. Informations sur les symboles

Marquage CE Fabricant
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Date limite d’utilisation 
optimale

Consulter les instructions 
d’utilisation

Fragile, à manipuler  
avec précaution Numéro de série

Maintenir au sec Maintenir à l’écart de la lumière 
du soleil

Stérilisée par irradiation Ne pas utiliser si l’emballage est 
endommagé

Usage unique Numéro de lot

Contient suffisamment  
de matériel pour un test

Contient suffisamment de matériel 
pour cinq tests

Numéro de catalogue Recyclage

80%

0%

Limite d’exposition à 
l’humidité <80 %

30°C

8°C

Limites d’exposition de 
température comprise entre +8°C 
et +30°C (46°F et 86°F)

Dispositif médical de 
diagnostic in vitro

9. Nous contacter
Pour plus d’informations sur l’assistance technique et les distribu-
teurs locaux, contactez :

Bloom Diagnostics AG  
Susenbergstrasse 185 
8044 Zurich, Suisse

support@bloomdiagnostics.com 
www.bloomdiagnostics.com/contact    
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1. Informazioni generali
L’ormone stimolante la tiroide (TSH) è prodotto dalla ghiandola 
pituitaria, una piccola ghiandola situata nel cervello. Il TSH stimola 
la tiroide a rilasciare gli ormoni tiroidei triiodotironina (T3) e tiroxi-
na (T4). Questi ormoni tiroidei svolgono un ruolo importante nella 
funzione dei tessuti e degli organi e sono anche coinvolti nella 
regolazione della temperatura corporea e del metabolismo. Poiché 
il rilascio di TSH è molto sensibile a piccoli cambiamenti dei livelli 
di ormone tiroideo, un test TSH può essere utilizzato per valutare lo 
stato della tiroide. 

1.1. Destinazione d’uso
Il Bloom Thyroid Test è un kit di test monouso per la misurazione 
quantitativa diagnostica manuale in vitro dell’ormone stimolante la 
tiroide nel sangue capillare, usato per lo screening dell’ipotiroidismo. 
È destinato a test professionali per individui di età pari o superiore 
ai 18 anni.

1.2. Termini e definizioni
•	Avvertimento: illustra una situazione in cui sussiste una condizione 

potenzialmente pericolosa che, se non evitata, può portare 
ad una situazione critica o catastrofica come il decesso o una 
lesione grave a lungo termine.

•	Attenzione: illustra una situazione in cui sussiste una condizione 

potenzialmente pericolosa che, se non evitata, può portare ad 
una situazione grave come una lesione o una menomazione a 
breve termine tale da richiedere l’intervento medico.

•	Informazione: illustra una situazione in cui sussiste una condizione 
potenzialmente pericolosa che, se non evitata, può portare ad 
una situazione di entità non grave, come un leggero inconve-
niente.

2. Bloom System
Il Bloom Thyroid Test funziona solo in combinazione con la Bloom 
App e il Bloom Lab, collettivamente noti come “Bloom System”. Per 
iniziare, scaricare e installare la Bloom App sullo smartphone e 
assicurarsi di avere accesso al Bloom Lab.

Avvertimento 
Non usare il Bloom System come dispositivo diagnostico. 
Utilizzare le informazioni fornite dal Bloom System per la 
diagnosi può portare a trattamenti errati e conseguenze 
gravi. I risultati devono essere vagliati da un medico.

2.1. Informazioni generali sul Bloom System
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Confezione Bloom Test Bloom AppBloom Test strip

Finestra di
campio-
namento

Finestra di lettura

Tag NFC Anello LED

Bloom Lab

Sportello di inserimento della strip

Bloom System.

Il Bloom System è un sistema di test medici. Consente lo screening 
e il monitoraggio dei marcatori target e fornisce indicazioni 
mediche. Esso riunisce la prova dei fl uidi corporei a fl usso laterale 
basato su saggio (le Bloom Test strip), una consolidata tecnologia 
diagnostica, con un lettore elettronico che analizza le Test strip 
(il Bloom Lab) e un software semplice da usare che consente di 
visualizzare e interpretare i risultati (la Bloom App). 

2.2. Bloom Thyorid Test
2.2.1. Principio del metodo
Il Bloom Thyroid Test strip è un test immunologico a fl usso laterale 
basato su nanoparticelle d’oro colloidale. Consiste in una fi nestra per il 
campione, un tampone coniugato contenente anticorpi anti-TSH legati 
a particelle d’oro, una linea di test con anticorpi anti-TSH e una linea 
di controllo con anticorpi anti-IgG. Quando si applicano sangue e 
tampone, la miscela migra per forza capillare lungo la striscia del test. 
Il TSH presente nel sangue si legherà agli anticorpi anti-TSH coniugati 
a particelle d’oro. Questi immunocomplessi vengono poi catturati dagli 
anticorpi anti-TSH nella striscia del test, creando una linea colorata 
rilevata dal Laboratorio Bloom. La linea di controllo viene rilevata dal 
Bloom Lab per verifi care se il test è stato eseguito correttamente. I 
risultati si ricevono sotto forma di un Bloom Thyroid Report tramite la 
Bloom App.
2.2.2. Performance del test

Limite di rive-
labilità

Intervallo       quan-
titativo Precisione Sensibilità* Specifi cità*

1.5 mIU/LL 2.6 - 30.0 mIU/L 15% 87.23% 90.57%

 *determinato sulla base di un cut-off  di 4,5 mIU/L.

2.2.3. Sostanze interferenti
Ampicillina Na, hGH e doxiciclina iclato interferiranno con il 

risultato del test. Livelli insolitamente alti di anticorpi eterofi li o 
campioni altamente lipemici potrebbero interferire con il risultato 
del test. Cefoxitin Na, acetaminofene, citalopram e fl uoxetina HCl 
potrebbero interferire leggermente con il risultato del test. Nessuna 
interferenza è stata osservata da parte di fattori reumatoidi fi no ad 
una concentrazione di 510 UI/ml.
2.2.4. Componenti
Il Bloom Thyroid Test comprende istruzioni per l’uso e materiale 
suffi  ciente per uno o cinque test (indicati sulla confezione esterna). 
Il materiale per un test comprende quanto segue:

1 1 x Bloom Thyroid Test strip in astuccio di alluminio

2
1 x Salvietta 
inumidita con 
alcol per la pulizia 
delle dita

Servoprax GmbH, 
Wesel, Germania

3
1 x Lancetta di 
sicurezza sterile per 
puntura dita 0197

Medipurpose Pte. Ltd., 
Plaza, Singapore

4
1 x Cerotto da 
applicare sull’in-
cisione

BSN Medical GmbH, 
Amburgo, Germania

5
1 x Tubo capillare 
(eparina di litio) per 
raccolta sangue

Sarstedt AG & Co., 
Nümbrecht, Germania

6 1 x Tampone

7
1 x Salvietta 
di pulizia 
disinfettante per 
Bloom Lab 0123

B. Braun Medical AG, 
Sempach, Svizzera

Attenzione. Non utilizzare dispositivi diversi da quelli specifi cati 
da Bloom Diagnostics per garantire il corretto funzionamento 
dell’unità.
3. Norme di sicurezza
3.1. Esclusione di responsabilità
• Non faccia il Bloom Thyroid Test se ha meno di 18 anni, se è 

incinta o ha partorito negli ultimi 12 mesi, se ha o ha avuto un 
cancro alla tiroide o un adenoma pituitario, o se si trova in una 
situazione acuta di emergenza o stress. In caso di dubbio, consulti 
sempre il suo medico.

• Il Bloom Report mostra il risultato del Bloom Thyroid Test e informa-

zioni aggiuntive. Non ha lo scopo di diagnosticare o informare 
sul trattamento di condizioni mediche. Non eviti mai, rimandi, 
cambi o inizi un trattamento sulla base del contenuto del Bloom 
Report. Per ricevere una diagnosi e un trattamento, consulti un 
medico. In caso di problemi di salute, si rivolga immediatamente 
ad un medico.

• Ad eccezione del valore misurato dal test, tutte le informazioni 
presentate nel rapporto sono il risultato della ricerca di Bloom 
Diagnostics, condotta con la letteratura disponibile al momento 
dello sviluppo. Tutto il contenuto provveduto  può essere soggetto 
a cambiamento  a seconda delle scoperte e dei progressi scienti-
fi ci e potrebbero non essere applicabili globalmente. Sebbene le 
informazioni contenute nel Bloom Report siano fornite con grande 
cura, Bloom Diagnostics non può garantire l’accuratezza o la 
completezza.

3.2. Informazioni generali sulla sicurezza
• La validità del Bloom Thyroid Report si basa sulla correttezza 

delle risposte. Una volta inviate, le risposte non possono essere 
modifi cate.

• Non usi il Bloom Thyroid Test se è sotto gli eff etti di alcol o 
droghe.

• Non eseguire più Bloom Test nello stesso momento. Un nuovo 
test non dovrebbe essere iniziato prima che il primo sia stato 
completato.

• Non usare il Bloom Thyroid Test in un ambiente molto umido, 
come il bagno.

• Disimballare i componenti sigillati singolarmente del proprio 
Bloom Thyroid Test direttamente prima dell’uso.

• Non usare il test se la confezione o i suoi componenti sono 
danneggiati o mostrano segni di manomissione, malfunzionamen-
to, rottura, danni o contaminazione.

• È vietato utilizzare il Bloom System con componenti hardware o 
software diversi da quelli fabbricati o sviluppati da Bloom Diagno-
stics espressamente destinati all’uso in combinazione con il Bloom 
System. Ciò include l’uso di cavi di alimentazione generici o di 
Test strip generiche o non certifi cate. 

• Non tentare di modifi care, smontare, danneggiare o manomettere 
alcun elemento del Bloom System, perché ciò potrebbe causare 
un malfunzionamento e rendere nulla l’assistenza e la garanzia 
del prodotto.

• Il Bloom Lab e l’intero Bloom System vanno acquistati nuovi solo 
da rivenditori autorizzati e mai di seconda mano.

• Il dispositivo può essere usato da persone con ridotta capacità 
mentale, purché siano supervisionate e assolutamente consapevo-
li dei rischi conseguenti all’uso.

3.3. Limitazioni di utilizzo
• Questo test non può essere usato per lo screening di ipertiroidi-

smo o ipotiroidismo secondario/terziario.
• Il suo livello di TSH potrebbe essere inferiore al limite di rilevamen-

to del dispositivo di 2 mIU/L (intervallo di riferimento normale: 
0,4-4,5 mIU/L). I valori inferiori a questo limite sono identifi cati 
come “< 2 mIU/L”.  Vedere “2.2.2.  Performance del test” per 
maggiori informazioni.

4. Fasi operative
Seguire sempre la sequenza corretta delle fasi operative del Bloom 
System.

Attenzione: quando si utilizza il Bloom Thyroid Test contenente 
cinque test: 
• al fi ne di avviare i test, conservare la confezione fi nché non sono 

stati utilizzati tutti e cinque i test, 
• accertarsi che il kit del test sia maneggiato da una sola persona.

4.1. Preparazione
Prima di iniziare, accertarsi di avere:
• controllato che la data di scadenza non sia stata superata (si 

trova sulla confezione nel formato AAAA-MM-GG);
• uno smartphone con collegamento internet funzionante e con la 

Bloom App installata;
• un Bloom Lab funzionante, confi gurato in base alle istruzioni per 

l’uso;
• controllato che i componenti nella confezione del Bloom Thyroid 

Test siano completi e non danneggiati;
• una postazione di lavoro pulita e stabile; durante l’esecuzione del 

test, si deve essere seduti.

Fase 1: Colleghi Bloom App e Bloom Lab

1. Acceda all’App Bloom e tocchi il pulsante “+” nella barra dei 
menu per iniziare un nuovo test.

2. Faccia scorrere il telefono sull’anello luminoso del Laboratorio 
Bloom per connettersi

Informazione: 
se l’accoppiamento è avvenuto con 
successo, sul Bloom Lab appare 
la fi gura di un cuore bianco con il 
tracciato del battito cardiaco

Fase 2: Registrazione del Bloom Test
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1. Apra la confezione di Bloom Test.
2. Faccia scorrere il telefono sul coperchio della confezione di 

Bloom Test per registrarlo. Oppure si registri manualmente, 
inserendo il numero di serie, che è indicato sul fondo della 
confezione con “SN”.

4.2. Prelievo del campione di sangue
Attenzione: tutti i campioni di sangue vanno trattati come poten-
zialmente contagiosi. Impedire la contaminazione delle superfi ci 
eff ettuando il prelievo del campione di sangue su una superfi cie 
amovibile, come un foglio di carta oppure la confezione aperta 
del Bloom Test.

Avvertimento
L’accuratezza del risultato del test si basa sul prelievo 
corretto del campione di sangue. Dopo aver registrato il 
Bloom Thyroid Test, seguire le istruzioni con la massima 
attenzione.

Fase 1: Selezionare e disinfettare il dito

1. Scaldare le mani lavandole con acqua calda, oppure sfre-
gandole tra loro. Questo aumenterà il fl usso sanguigno.

2. Selezionare e disinfettare il dito medio o l’anulare usando la 
salvietta imbevuta con alcol in dotazione.

Disinfettare il dito.

Attenzione: non eseguire il prelievo del campione di sangue in 
una delle situazioni seguenti:
• su un braccio su cui sia stata eff ettuata un’infusione nelle ultime 

24 ore;
• su un dito del lato del corpo che ha subito una mastectomia;
• su un dito gonfi o, infetto, ferito o precedentemente punto;
• in caso di svenimento alla vista del sangue;
• in caso di manualità gravemente compromessa o mancanza di 

capacità motorie fi ni;
• per pungere la pelle, non usare mai un oggetto diverso dalla 

lancetta sterile fornita insieme al Bloom Thyroid Test;
• la lancetta deve essere usata esclusivamente su dito medio 

o anulare pulito e asciutto; la pelle deve essere sana, senza 
problemi dermatologici o ferite; mai pungere due volte un dito.

Fase 2: Usare la lancetta sterile sulla punta del dito disinfettata

1. Rimuovere il tappo protettivo della lancetta sterile.

2. Premere l’estremità rossa della lancetta sul 
lato della punta del dito pulito, per attivarla.

Fase 3: Prelevare il campione di sangue immediatamente dopo aver 
eff ettuato la puntura

1. Massaggiare la mano dal 
palmo al dito per creare una 

grande goccia di sangue.

2. Far assorbire la goccia di 
sangue dal tubo capillare.

3. Riempire il tubo capillare fi no al segno bianco.

Fase 4: Applicare il cerotto alla puntura eff ettuata sulla punta del dito 
con una pressione leggera, al fi ne di prevenire il sanguinamento

Fase 5: Trasferire immediatamente il campione di sangue sulla Bloom 
Test strip

1. Aprire l’astuccio della Bloom Test strip.
2. Posizionare la Bloom Test strip su una superfi cie piatta.
3. Svuotare il tubo capillare sulla fi nestra di campionamento 

della Bloom Test strip, spingendo verso il basso il cursore co-
lorato. Accertarsi di svuotare completamente il tubo capillare 
sulla Test strip.

Fase 6: Aggiungere il tampone e far assorbire il campione

1. Rimuovere il tappo del por-
ta- tampone e aggiungere 
immediatamente una goccia 
del tampone sulla fi nestra di 
campionamento.

1x 

2. Prima di continuare, attendere 
l’assorbimento completo del 
campione di liquido. 

3. Confermare il trasferimento del sangue facendo clic sul pulsante 
“Conferma trasferimento campione” nella Bloom App.

Attenzione: se la Bloom Test strip viene spostata o cade oppure 
non viene maneggiata adeguatamente, ciò può infl uire sui risultati 
dell’esame.

Fase 7: Inserire la Bloom Test strip nel Bloom Lab

1. Inserire la Bloom Test strip nel Bloom Lab. Si dovrebbe sentire 
la Bloom Test strip che scatta in posizione. Se la strip è inse-
rita correttamente, sull’anello LED del Bloom Lab compare la 
fi gura del cuore bianco con il tracciato del battito cardiaco.

Inserire la Bloom Test Strip nel Bloom Lab.

2. Inizia l’elaborazione. Il progresso della misurazione viene 
comunicato dall’anello LED del Bloom Lab, con uno spinner 
bianco che gira. La Bloom App mostra il tempo restante 
stimato.

3. Alla fi ne dell’elaborazione, la Bloom App indica il completamen-
to a buon fi ne del test.

Trasferire il sangue sulla fi nestra di campionamento.
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Attenzione
• Posizionare il Bloom Lab su una superfi cie piana stabile e non 

muovere il dispositivo durante la misurazione.
• Non rimuovere la Bloom Test strip dal Bloom Lab durante la 

procedura di test.
• Accertarsi che il Bloom Lab non entri a contatto con il sangue.
• Garantire che la Test strip sia pulita e priva di polvere prima di 

inserirla nel Bloom Lab.

Possibili errori:
• In caso di errore risolvibile, l’anello LED del Bloom Lab mostrerà 

un tracciato rosso, a indicare che qualcosa non è andato come 
previsto. Per maggiori informazioni vedi il Capitolo 7.1.

• Nel caso di un errore fatale, come errori generici che necessitano di 
assistenza al Bloom Lab o all’alimentatore, l’anello LED del Bloom 
Lab mostrerà un anello rosso fi sso, a indicare che si è verifi cato un 
errore generale dell’hardware.

Fase 8: Smaltire i componenti
Il componenti del Bloom Thyroid Test sono potenzialmente 
bio-pericolosi. Smaltirli con cautela, nel rispetto delle leggi e dei 
regolamenti applicabili.

4.3. Campionamento e compilazione del report
La fase fi nale del test prevede la risposta alle domande necessarie a 
compilare il Bloom Thyroid Report personalizzato, usando la Bloom 
App. Mentre il Bloom Lab è in fase di elaborazione del risultato, la 
Bloom App chiederà all’utilizzatore quanto segue:

Controllare la Bloom App
1. Rispondere alle domande. In presenza di una domanda 

a risposta multipla, scegliere tutte le risposte pertinenti e 
confermare per proseguire.

2. Dopo circa 10 minuti, i risultati dal Bloom Lab verranno 
trasmessi alla Bloom App. L’app avvertirà l’utilizzatore che il 
Bloom Thyroid Report è pronto.

3. Ora è possibile visualizzare il Bloom Thyroid Report 
personalizzato.

Informazione: se la Bloom App si scollega dal Bloom Lab durante 
il processo di misurazione, il Bloom Lab completerà comunque la 
misurazione e salverà localmente il valore misurato per un periodo di 
3 ore. Se la stessa Bloom App si ricollega al Bloom Lab entro questo 

lasso di tempo, il valore misurato salvato sarà inviato alla Bloom App 
e di conseguenza il Bloom Lab cancellerà tale valore e qualsiasi 
identifi catore unico della Bloom App. Dopo 20 minuti sarà possibile 
collegare al Bloom Lab altre Bloom App ed eseguire nuovi test con la 
conseguente cancellazione automatica dei risultati precedenti.

4.4. Pulizia del dispositivo
Attenzione: per la pulizia delle superfi ci del Bloom Lab utilizza-
re dispositivi di protezione, come ad esempio un paio di guanti, 
per evitare eventuali contaminazioni.
Dopo aver eff ettuato il Bloom Thyroid Test, accertarsi di lasciare 
pulita la postazione di lavoro. Detergere a fondo tutte le superfi ci 
del Bloom Lab dopo ciascun utilizzo, con la salvietta disinfettante 
in dotazione. Controllare che negli spazi tra le parti dell’invo-
lucro del Bloom Lab non ci siano macchie e pulire a fondo se 
necessario.

5. Immagazzinamento
Al fi ne di evitare situazioni di rischio, bisogna conservare sempre 
il Bloom Thyroid Test con il massimo della cura; ciò comprende 
quanto segue: 
• temperatura di immagazzinamento suggerita tra +8°C e 

+30°C (46°F e 86°F).
• un ambiente interno asciutto, senza calore diretto o eccessivo e 

umidità inferiore all’80% (il bagno non è un luogo ideale).
• tenere lontano dalla portata dei bambini al fi ne di evitare lesioni 

dall’utilizzo di componenti come la lancetta.

6. Indicazioni del Led Bloom Lab
Il Bloom Lab eff ettua un test diagnostico ad ogni avvio. Durante ogni 
misurazione vengono eseguiti altri test interni per verifi care il corretto 
funzionamento del dispositivo. L’indicatore LED sulla parte anteriore 
del dispositivo indica il corretto funzionamento del Bloom Lab. Per 
maggiori informazioni vedi il Capitolo 6.1.. In caso di malfunziona-
mento, la Bloom App e l’indicatore LED ne informano l’utilizzatore 
(vedi tabella n. 2).

6.1. Funzionamento corretto
L’anello LED indica che il Bloom Lab funziona correttamente ed è 
pronto per l’uso. Per il signifi cato delle varie indicazioni si veda la 
tabella 1:

 1. 2.

Bloom Lab si sta avviando Bloom Lab è pronto Accoppiamento eff ettuato con successo In attesa della raccolta 
del campione

Un cerchio bianco che si 
chiude progressivamente 
rappresenta lo stato di 
avanzamento dell’avvio 
di Bloom Lab. Durata: < 
1 minuto.

Un anello di luce bianca 
attenuata ma fi ssa indica 
che il dispositivo è 
pronto e in attesa di un 
comando.

Una luce bianca che si unisce da entrambe le estremità 
per formare un cerchio completo indica che la Bloom 
App e Bloom Lab sono accoppiati. L’accoppiamento 
avvenuto con successo è indicato dalla fi gura del cuore 
bianco con il tracciato del battito cardiaco. Durata: < 
10 secondi.

La fi gura del cuore bianco 
con il tracciato cardiaco 
che si illumina con una 
lieve pulsazione indica che 
Bloom Lab è in attesa della 
raccolta del campione.

 1. 2.

Conferma del trasferi-
mento del campione Strip inserita Misurazione in corso Nuovi risultati 

disponibili

Sull’anello LED compare 
una mezza luna bianca 
che indica che il campione 
di sangue è stato trasferito 
alla Bloom Test strip.

Una luce bianca che si unisce da entrambe le 
estremità per formare un cerchio completo indica che 
il Bloom Lab riconosce che è stata inserita una Bloom 
Test strip. L’inserimento avvenuto con successo è 
indicato dalla fi gura del cuore bianco con il tracciato 
del battito cardiaco. Durata: < 10 secondi.

Durante la misurazione 
viene visualizzato uno 
spinner bianco che gira. 

Una luce blu circolare 
continua a pulsare fi nché i 
nuovi risultati non vengono 
letti sulla Bloom App.

Tabella n. 1: indicazioni dell’anello LED: funzionamento corretto.
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6.2. Errori
In caso di errore l’anello LED del Bloom Lab si illumina di rosso. I messaggi di errore e i relativi significati sono descritti nella tabella 2. 
Maggiori informazioni sul relativo errore sono visualizzate nella Bloom App connessa al Bloom Lab.

Errori risolvibili Errore fatale
La comparsa di un anello rosso e 
bianco lampeggiante indica che 
qualcosa non è andato a buon fine. 
L’utilizzatore è invitato a controllare 
la Bloom App per scoprire come 
risolvere il problema.

La comparsa di un anello LED rosso, 
grosso e fisso indica che si è verificato 
un errore che richiede la rettifica di 
Bloom Lab da parte del servizio 
assistenza (per i contatti vedi il 
Capitolo 9).

 Tabella n. 2: indicazioni dell’anello LED

Nel caso in cui l’indicazione LED differisca dal messaggio di errore mostrato nella Bloom App, contattare il nostro servizio tecnico (vedi il 
Capitolo 9).

7. Risoluzione delle anomalie
7.1. Bloom Lab
Riferire tutti gli errori fatali e i malfunzionamenti del Bloom Lab a Bloom Diagnostics contattandoci usando le informazioni fornite al Capi-
tolo 9. La seguente tabella (tabella n. 3) riporta i possibili errori che si possono riscontrare durante l’esecuzione dei Bloom Test e i relativi 
messaggi di malfunzionamento e fornisce le istruzioni su come risolvere tali problemi.

Risoluzione delle anomalie di funzionamento di Bloom Lab

Errore Possibile causa Azione per risolvere l’errore

Attenzione: il 
risultato viene perso 
se si ristabilisce la 
connessione da un 
altro dispositivo.
Connessione 
Bluetooth interrotta 
o impossibile da 
stabilire. 

Troppa distanza o possibili  
ostacoli tra Bloom Lab e lo smar-
tphone.

Avvicinare lo smartphone a Bloom Lab e assicurarsi che non ci siano 
ostacoli nel mezzo. Ristabilire la connessione Bluetooth.

Bloom Lab o smartphone spenti. Controllare che Bloom Lab sia collegato all’alimentazione e che lo smartpho-
ne sia acceso.
Ristabilire la connessione Bluetooth.

Bluetooth non attivo sullo  
smartphone.

Controllare che il Bluetooth dello smartphone sia attivo e pronto all’accop-
piamento.
Ristabilire la connessione Bluetooth.

Bloom Lab non risponde. Scollegare e ricollegare Bloom Lab all’alimentazione e attendere il comple-
tamento della fase di avvio.
Stabilire la connessione Bluetooth.

Bloom Lab mostra 
un errore risolvibile.

Bloom Test strip inserita prima del 
tempo.

Rimuovere la Bloom Test strip da Bloom Lab e seguire le istruzioni della 
Bloom App. 

Non è possibile leggere il codice QR 
sulla Bloom Test strip.

Rimuovere la Bloom Test strip da Bloom Lab e seguire le istruzioni della 
Bloom App.
Riprovare a inserire il Bloom Test strip più lentamente o più velocemente.

La Bloom Test strip è già stata usata 
o non corrisponde alle informazioni 
fornite sulla  
confezione del test registrato.

Rimuovere la Bloom Test strip da Bloom Lab e seguire le istruzioni della 
Bloom App.

Bloom Test strip non inserita corretta-
mente.

Rimuovere la Bloom Test strip da Bloom Lab e seguire le istruzioni della 
Bloom App.

Bloom Test strip rimossa durante la 
misurazione.

Reinserire la Bloom Test strip in Bloom Lab e seguire le istruzioni della 
Bloom App.

Bloom Test strip inserita troppo tardi 
per la misurazione.

Ripetere la procedura di autodiagnosi con un nuovo test.
Informazione: se si inserisce una Bloom Test strip più tardi del tempo previsto 
non è possibile valutare il campione. 

La temperatura a cui è esposto Bloom 
Lab è superiore a 40 °C (140°F).

Assicurarsi che la temperatura ambiente sia inferiore a +40 °C (104°F). 
Provvedere affinché Bloom Lab non sia esposto alla luce diretta del sole.

La temperatura a cui è esposto Bloom 
Lab è inferiore a 15 °C (59°F).

Assicurarsi che la temperatura ambiente sia superiore a +15 °C (59°F).

Bloom Lab mostra 
un errore fatale.

Errore interno di Bloom Lab non 
risolvibile.

Contattare l’assistenza tecnica.

Bloom Lab non 
funziona.

Bloom Lab non è alimentato. Assicurarsi che Bloom Lab sia collegato all’alimentazione di corrente come 
da istruzioni.

Errore interno di Bloom Lab. Contattare l'assistenza tecnica.

Bloom Lab non risponde. Scollegare e ricollegare Bloom Lab all’alimentazione e attendere 
il completamento della fase di avvio.

Tabella n. 3: risoluzione delle anomalie Bloom Lab.

7.2. Bloom App
La seguente tabella (tabella n. 4) riporta i possibili errori che si possono riscontrare durante l’utilizzo della Bloom App. L’app guiderà 
l’utilizzatore alla risoluzione di questi errori. Se si riscontra qualsiasi altro errore con la Bloom App non riportato nella tabella in basso, si 
prega di contattare l’assistenza tecnica Bloom Diagnostics (vedi Capitolo 9.). 
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Errore Azione per risolvere l'errore

La Bloom App ha perso la connessione al Bloom Lab. Cercare di avvicinare lo smartphone al Bloom Lab.
Bluetooth disabilitato. Accertarsi che il Bluetooth sia abilitato nella centrale di controllo.

La Bloom Test strip è stata rimossa dal Bloom Lab in modo inatteso. Inserire nuovamente la Bloom Test strip. 
Lo smartphone è scarico. Ricaricare la batteria dello smartphone almeno fino al 20%.
Lo smartphone ha perso la connessione a internet. Verificare la connessione a internet e riprovare. 
Il Bloom Lab si è spento inavvertitamente. Accertarsi che il cavo di alimentazione di Bloom Lab sia adeguata-

mente collegato e che l’anello luminoso sia acceso. 
Tabella n. 4: possibili errori Bloom App.

8. Informazioni sui simboli

Marcatura CE Fabbricante

Data di scadenza Consultare le istruzioni per l’uso

Fragile, maneggiare 
con cura Numero di serie

Tenere all’asciutto Tenere lontano dalla luce diretta 
del sole

Sterilizzato mediante 
irradiazione

Non usare se la confezione è 
danneggiata

Monouso Lotto numero

Contiene materiale a 
sufficienza per un test

Contiene materiale a sufficienza 
per cinque test

Catalogo numero Riciclaggio

80%

0%

Limite di esposizione 
all’umidità <80%

30°C

8°C

Limiti di esposizione alla 
temperatura tra +8 °C e +30°C 
(46°F e 86°F)

Dispositivo medico 
diagnostico in vitro

9. Contatti
Per maggiori informazioni concernenti l’assistenza tecnica e i 
distributori locali, contattare:

Bloom Diagnostics AG 
Susenbergstrasse 185 
8044 Zurigo, Svizzera

support@bloomdiagnostics.com 
www.bloomdiagnostics.com/contact
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1. Información general
La hormona estimulante de la tiroides (TSH) es producida por la 
hipófisis, una pequeña glándula situada en el cerebro. La TSH 
estimula a la tiroides para que libere hormonas tiroideas triyodoti-
ronina (T3) y tiroxina (T4). Estas hormonas tiroideas desempeñan 
un papel importante en la función de los tejidos y órganos y 
también participan en la regulación de la temperatura corporal y 
el metabolismo. Como la liberación de TSH es muy sensible a los 
pequeños cambios en los niveles de hormonas tiroideas, el estado 
de la tiroides puede evaluarse mediante un test de TSH. 

1.1. Uso previsto
El Bloom Thyroid Test es un kit de pruebas de un solo uso para la 
medición cuantitativa de diagnóstico manual in vitro de la hormona 
estimulante de la tiroides en sangre capilar, que se utiliza para 
detectar el hipotiroidismo. Está destinado a la realización de tests 
profesionales para personas de 18 años o más.

1.2. Términos y definiciones
•	Advertencia: señala una situación donde existe una condición 

potencialmente peligrosa que podría dar como resultado una 
situación crítica o catastrófica, tales como la muerte o lesiones 
graves a largo plazo, si no se evita.

•	Precaución: señala una situación donde existe una condición 
potencialmente peligrosa que podría dar como resultado 

una situación grave, tales como una lesión a corto plazo o un 
deterioro que requiera una intervención médica para corregirlo, 
si no se evita.

•	Información: señala una situación donde existe una condición 
potencialmente peligrosa que podría dar como resultado una 
situación que no es grave, tal como un pequeño inconveniente, 
si no se evita.

2. Bloom System
El Bloom Thyroid Test funciona solamente en combinación con 
la Bloom App y Bloom Lab, elementos a los que nos referimos 
colectivamente como el “Bloom System”. Para empezar, descargue 
e instale la Bloom App en su teléfono, y asegúrese de tener acceso 
al Bloom Lab.

Advertencia 
No use el Bloom System como un dispositivo de diagnóstico. 
Usar la información proporcionada por el Bloom System para 
diagnósticos puede conducir a un tratamiento erróneo y graves 
consecuencias. Los resultados deben ser evaluados por un 
médico.

2.1. Vista general del Bloom System
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Bloom System.

El Bloom System es un sistema médico de análisis. Proporciona 
evaluación y seguimiento de una serie de biomarcadores así 
como orientación médica. Combina el test de fl uidos corporales 
basada en el análisis de fl ujo lateral (Bloom Test strips), una tecno-
logía de diagnóstico consolidada, con un lector electrónico para 
el análisis de las tiras reactivas (Bloom Lab) y un software fácil de 
usar para visualizar e interpretar los resultados (Bloom App). 

2.2. Bloom Thyroid Test
2.2.1. Principio del método
El Bloom Thyroid Test consiste en un inmunoensayo de fl ujo lateral 
basado en nanopartículas de oro coloidal. Consta de un pocillo 
de muestra, una almohadilla que contiene anticuerpos anti-TSH 
conjugados a partículas de oro, una línea de test con anticuerpos 
anti-TSH y una línea de control con anticuerpos anti-IgG. Cuando se 
aplica la sangre y el tampón diluyente, la mezcla migra a lo largo 
de la tira reactiva por fuerza capilar. La TSH presente en la sangre 
se unirá a los anticuerpos anti-TSH conjugados con partículas de 
oro. Estos complejos inmunes son entonces capturados por los 
anticuerpos anti-TSH en la línea de test, creando una línea de color 
detectada por el Bloom Lab. La línea de control es detectada por 
el Bloom Lab para verifi car si el test se ha realizado correctamente. 
Los resultados se obtienen en un Bloom Thyroid Report a través de 
la Bloom App.
2.2.2. Rendimiento del inmunoensayo

Límite de detección Rango de       cuanti-
fi cación Precisión Sensibili-

dad*
Especifi ci-

dad*

1.5 mIU/L 2.6 - 30.0 mIU/L 15% 87.23% 90.57%

 *Determinado en base a un límite superior del intervalo de 
referencia de 4.5 mIU/L.

2.2.3. Interferentes
Ampicilina Na, hGH y Doxiciclina Hyclate interferirán con el 
resultado de la prueba. Niveles inusualmente altos de anticuerpos 

heterófi los o muestras altamente lipémicas podrían interferir con 
el resultado de la prueba. La cefoxitina Na, el paracetamol, el 
citalopram y la fl uoxetina HCl podrían interferir ligeramente con el 
resultado de la prueba. No se observó ninguna interferencia de 
los factores reumatoides hasta una concentración de 510 UI/ml.
2.2.4. Componentes 
El Bloom Thyroid Test incluye un manual de instrucciones de uso 
y material sufi ciente para un test  o cinco tests (indicado en el 
empaque exterior). El material para un test incluye los siguientes 
elementos:

1 1 x Bloom Thyroid Test strip en envoltorio de aluminio

2
1 x toallita con 
alcohol para 
limpiar los 
dedos

Servoprax GmbH, 
Wesel, Alemania

3
1 x lanceta de 
seguridad estéril 
para pinchar el 
dedo 0197

Medipur-
pose Pte. 
Ltd., Plaza, 
Singapur

4
1 x bandita 
adhesiva para 
cubrir la incisión

BSN Medical GmbH, 
Hamburgo, Alemania

5

1 x tubo capilar 
(heparina de 
litio) para la 
recoger la 
sangre

Sarstedt AG & Co., 
Nümbrecht, Alemania

6 1 x tampón diluyente

7
1 x toallita 
desinfectante 
para el Bloom 
Lab 0123

B. Braun Medical AG, 
Sempach, Suiza

Precaución: use solamente equipo especifi cado por Bloom 
Diagnostics para garantizar el funcionamiento adecuado del 
dispositivo.

3. Normas de seguridad
3.1. Descargo de responsabilidad
• No realice el Bloom Thyroid Test si es menor de 18 años, está 

embarazada o ha dado a luz en los últimos 12 meses, tiene 
o ha tenido cáncer de tiroides o adenoma hipofi sario, o si se 

encuentra en una situación aguda de emergencia o angustia. En 
caso de duda, consulte siempre con su médico.

• El Bloom Report muestra el resultado del test de tiroides de 
Bloom e información adicional. No pretende diagnosticar ni 
informar sobre el tratamiento de afecciones médicas. Nunca 
evite, posponga, cambie o inicie un tratamiento basándose en 
el contenido del Informe Bloom. Para recibir un diagnóstico y 
un tratamiento, consulte a un médico. En caso de problemas de 
salud, busque atención médica inmediatamente.

• A excepción del valor medido del test toda la información presen-
tada en el informe del test es el resultado de la investigación 
realizada por Bloom Diagnostics con la literatura disponible en el 
momento de su desarrollo. Todo el contenido proporcionado está 
sujeto a cambios en función de los descubrimientos y avances 
científi cos y podría no ser aplicable a nivel mundial. Aunque 
la información del Bloom Thyroid Test Report se proporciona 
con gran cuidado, Bloom Diagnostics no puede garantizar su 
exactitud o integridad.

3.2. Notas generales sobre seguridad
• La validez del Bloom Thyroid Report depende de la exactitud 

de las respuestas. Una vez enviadas, no es posible modifi car las 
respuestas.

• No utilice el Bloom Thyroid Test si está bajo los efectos del 
alcohol o las drogas.

• No realice múltiples Bloom Tests al mismo tiempo. No debe 
iniciarse un nuevo test hasta que se haya completado el primero.

• No utilice el Bloom Thyroid Test en un entorno con un alto nivel 
de humedad, como el baño.

• Desembale los componentes sellados individualmente del Bloom 
Thyroid Test directamente antes de usarlos.

• No utilice este test si su empaque o alguno de sus componentes 
está dañado o muestra signos de manipulación, mal funciona-
miento, está roto, defectuoso o contaminado.

• El Bloom System no debe usarse con ningún hardware o software 
que no haya sido producido o desarrollado por Bloom Diag-
nostics para el propósito explícito de ser utilizado con el Bloom 
System. Esto incluye usar cables de corriente genéricos o tiras 
reactivas no certifi cadas o genéricas. 

• Nunca intente modifi car, desmontar, dañar o alterar ningún 
elemento del Bloom System, ya que esto puede tener como resul-
tado un mal funcionamiento e invalidará la garantía del producto 
y el derecho a soporte técnico.

• El Bloom Lab y todo el Bloom System solo deben adquirirse con 
distribuidores autorizados y nunca de segunda mano.

• Este dispositivo puede ser utilizado por personas con capacida-
des mentales reducidas siempre que sean supervisadas y sean 

plenamente conscientes de los riesgos subsecuentes de su uso.

3.3. Limitaciones de uso
• Este test no puede utilizarse para la detección de hipertiroidismo 

o hipotiroidismo secundario/terciario.
• Su nivel de TSH podría estar por debajo del límite de detección 

del aparato de 2 mIU/L (rango de referencia normal: 0,4-4,5 
mIU/L). Los valores por debajo de este límite se identifi can como 
“< 2 mIU/L”.  Véase “2.2.2. Rendimiento del inmunoensayo” para 
más información.

4. Descripción del funcionamiento
Siga siempre los pasos de funcionamiento del Bloom System en 
orden secuencial.

Precaución: si utiliza el Bloom Thyroid Test con cinco tests:
• Guarde el empaque del test hasta que haya realizado los cinco 

test por completo. El embalaje es necesario para iniciar un nuevo 
test.

• Asegúrese de que una sola persona manipula el kit de test.

4.1. Preparación
Antes de comenzar, asegúrese de:
• comprobar que no se ha superado la fecha de caducidad 

(situada en el empaque en el formato AAAA-MM-DD);
• disponer de un smartphone con conexión a internet operativa y la 

Bloom App instalada;
• disponer de un Bloom Lab operativo, confi gurado según las 

instrucciones de uso;
• haber comprobado que los componentes del empaque 

del Bloom Thyroid Test están íntegros y no presenten ningún 
desperfecto;

• disponer de un espacio de trabajo limpio y estable y de estar 
sentado al realizar el test.

disponer de un espacio de trabajo limpio y estable y de estar 
sentado al realizar el test.
Paso 1: conectar la Bloom App y el Bloom Lab

1. Acceda a la Bloom App y pulsa el botón “+” en la barra de 
menú para iniciar un nuevo test.

2. Pase el teléfono por el anillo luminoso del Bloom Lab para 
conectarse.
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Información: 
la conexión exitosa se muestra 
con el patrón blanco de un 
pulso cardíaco en el Bloom 
Lab.

Paso 2: registrar el Bloom Test

1. Abra el empaque del Bloom Test.
2. Pase el teléfono por la tapa del embalaje del Bloom Test para 

registrarlo. O regístrese manualmente, introduciendo su número 
de serie, que se indica en la parte inferior del embalaje con 
“SN”.

4.2. Recolección de la muestra de sangre
Precaución: todas las muestras de sangre se deben tratar como 
potencialmente infecciosas. Realice la recolección de la muestra 
de sangre sobre una superfi cie desechable, como por ejemplo 
una hoja de papel o el empaque abierto del Bloom Test para 
evitar la contaminación de las superfi cies.

Advertencia
La precisión de los resultados del test depende en gran 
medida de la correcta recolección de la muestra de sangre. 
Después de registrar el Bloom Thyroid Test, siga todas las 
instrucciones con sumo cuidado.

Paso 1: seleccionar y desinfectar el dedo

1. Caliente las manos lavándolas con agua caliente o frotándo-
las entre ellas. Así mejorará el fl ujo sanguíneo.

2. Seleccione y desinfecte el dedo medio o anular con la 
toallita con alcohol incluida en el kit.

Desinfecte el dedo.
Precaución: no realice la recolección de la muestra de sangre 
en cualquiera de los escenarios siguientes:
• En un brazo donde se ha realizado una infusión en las últimas 

24 horas.
• En un dedo del lado del cuerpo en el que se ha practicado una 

mastectomía.
• En un dedo infl amado, infectado, herido o pinchado anterior-

mente.
• Si se suele desmayar al ver sangre.
• Si tiene alguna destreza gravemente afectada o sus habilidades 

motoras no son adecuadas.
• No utilice ningún objeto distinto de las lancetas esterilizadas 

incluidas con el Bloom Thyroid Test para pinchar la piel.
• La lanceta solo debe utilizarse en un dedo medio o anular 

limpio y seco. La piel debe estar sana, sin ninguna herida o afec-
ción dermatológica. Nunca pinche un mismo dedo dos veces.

Paso 2: utilizar la lanceta esterilizada

1. Retire la capucha protectora de la lanceta estéril.

2. Presione el extremo rojo de la lanceta en el lado de la yema de dedo 
limpia para accionarla.

Paso 3: recolectar la muestra de sangre inmediatamente después de 
haber realizado la punción

1. Masajee la mano desde la palma 
hasta el dedo para favorecer una gota 

de sangre grande.

2. Deje que el tubo capilar 
absorba la gota de sangre.

3. Llene el tubo capilar hasta el tope blanco.

Paso 4: aplicar la bandita adhesiva sobre la punción en la yema 
del dedo presionando ligeramente para prevenir que continúe el 
sangrado

Paso 5: transferir inmediatamente la muestra de sangre a la Bloom 
Test strip

1. Abra el envoltorio de la Bloom Test strip.
2. Coloque la Bloom Test strip sobre una superfi cie plana.

3. Vacíe el tubo capilar lleno en el pocillo de muestra de la 
Bloom Test strip empujando el pistón blanco hacia abajo. 
Asegúrese de que haya vaciado por completo el tubo capilar 
en la tira reactiva.

Transfi era la sangre al pocillo de muestra.

Paso 6: añadir el tampón diluyente y dejar que la muestra se mezcle

1. Retire la capucha del 
tampón diluyente y añada 
inmediatamente una gota 
del diluyente al pocillo de 
muestra.

    1x 

2. Espere hasta que todo el 
líquido haya sido absorbido 
antes de continuar. 

3. Confi rme la transferencia de sangre pulsando el botón “confi r-
mar transferencia de sangre” en la Bloom App.

Precaución: los resultados del test pueden verse afectados si 
la Bloom Test strip se mueve antes de que la muestra se haya 
absorbido, o si la tira se cae o no se manipula según el uso previsto.
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Paso 7: insertar la Bloom Test strip en el Bloom Lab

1. Introduzca la Bloom Test strip en el Bloom Lab. Tiene que sentir 
que la Bloom Test strip queda fi jada en su lugar. El Bloom Lab 
mostrará un patrón de pulso cardíaco en el anillo LED cuando 
la tira reactiva esté correctamente introducida.

Introducir la Bloom Test strip en el Bloom Lab.

2. Inicio del procesamiento. El anillo LED del Bloom Lab comuni-
cará el progreso de la medición con un indicador de carga 
blanco giratorio. La Bloom App muestra el tiempo restante 
estimado.

3. Una vez fi nalizado el procesamiento, la Bloom App indica que 
el test ha fi nalizado exitosamente.

Precaución:
• Coloque el Bloom Lab en una superfi cie estable y plana, y no 

mueva el dispositivo durante la medición.
• No extraiga la Bloom Test strip del Bloom Lab mientras el test 

esté en curso.
• Asegúrese de que el Bloom Lab no entre en contacto con la 

sangre.
• Asegúrese de que la Bloom Test strip esté limpia y libre de 

polvo antes de insertarla en el Bloom Lab.

Errores posibles:
• En caso de un error remediable, el anillo LED del Bloom Lab 

mostrará un patrón rojo, indicando que algo salió mal. Ver 
sección 7.1. para más información. 

• En caso de un error fatal, como un error general que requiera 
del servicio técnico del Bloom Lab o del adaptador de 
corriente, el anillo LED del Bloom Lab mostrará un anillo rojo fi jo 
que indica que se ha producido un error general de fallo de 
software.

Paso 8: desechar los componentes
Los componentes usados del Bloom Thyroid Test son potencial-
mente biopeligrosos. Deséchelos cuidadosamente de acuerdo 
con la normativa aplicable.

4.3. Procesamiento del test y obtención de reportes
El último paso del proceso del test consiste en completar las 
preguntas necesarias para compilar el Bloom Thyroid Report perso-
nalizado usando la Bloom App. Mientras el Bloom Lab procesa el 
resultado del test, la Bloom App le pedirá que haga lo siguiente:

Compruebe la Bloom App
1. Responda las preguntas. En caso de preguntas de opción 

múltiple, elija todas las respuestas que correspondan y luego 
confi rme para proceder.

2. Después de 10 minutos aproximadamente, los resultados del 
Bloom Lab se transferirán a la Bloom App. La aplicación le 
avisará cuando esté listo el Bloom Thyroid Report.

3. Abra el Bloom Thyroid Report personalizado..

Información: si la Bloom App se desconecta del Bloom Lab duran-
te el proceso de medición, el Bloom Lab completa el proceso de 
medición y almacena localmente el valor de la medición por un 
periodo de 3 horas. Si la misma Bloom App se reconecta con el 
Bloom Lab durante este periodo, el valor de medición almacenado 
se enviará a la Bloom App y el Bloom Lab borrará a continuación 
el valor de medición y cualquier identifi cador único de la Bloom 
App. Después de un periodo de 10 minutos, otras Bloom Apps se 
podrán conectar al Bloom Lab y podrán realizar nuevos tests, lo 
que borrará automáticamente los resultados anteriores.

4.4. Limpieza del dispositivo
Precaución: use equipo protector, como guantes, 
cuando limpie las superfi cies del Bloom Lab para evitar conta-
minación.
Asegúrese de dejar limpio el espacio de trabajo después 
de realizar el Bloom Thyroid Test. Limpie a fondo todas las 
superfi cies del Bloom Lab después de cada uso con la toallita 
de limpieza desinfectante incluida. Revise que las hendiduras no 
tengan manchas y limpie a fondo cuando se requiera.

5. Almacenamiento
Para evitar situaciones de riesgo, el Bloom Thyroid debe almace-
narse con cuidado en todo momento; esto incluye:

• La temperatura de almacenamiento recomendada entre +8°C 
y +30°C (46°F y 86°F).

• Un ambiente interior seco sin calor directo o excesivo y una 
humedad inferior al 80% (los baños no son adecuados).

• Mantenerlo fuera del alcance de los niños para evitar lesiones 
por el mal uso de componentes como las lancetas.

6. Indicadores LED del Bloom Lab
El Bloom Lab realiza un autotest durante cada inicio del dispositivo. 
También se realizan pruebas internas adicionales durante cada 
medición, para revisar el funcionamiento correcto del dispositivo. 
El funcionamiento correcto del Bloom Lab se muestra a través del 
indicador LED en la parte delantera del dispositivo. Ver sección 6.1. 
para más información. En caso de funcionamiento inadecuado, se 
informa al usuario mediante la Bloom App y el indicador LED (ver 

tabla n.º2).

6.1. Funcionamiento adecuado
El funcionamiento adecuado y el estado de disponible para el uso 
del Bloom Lab se muestran por medio del anillo LED. Ver tabla n.º1 
para el signifi cado de las diferentes indicaciones:

 1. 2.

El Bloom Lab se está 
encendiendo El Bloom Lab está listo Conexión exitosa Esperando para 

recabar la muestra

Un círculo de luz blanca 
se cierra, representando el 
progreso de arranque del 
Bloom Lab. Duración: 
< 1 minuto.

Un anillo tenue pero 
estable de luz blanca 
espera la interacción del 
usuario.

Una luz blanca uniéndose desde ambos extremos 
para formar un círculo indica que la Bloom App y el 
Bloom Lab se están conectando. Un patrón blanco 
de un pulso cardíaco muestra que la conexión se ha 
establecido con éxito. Duración: <10 segundos.

Un pulso cardíaco blanco y 
tenue indica que el Bloom 
Lab está esperando a que 
se recabe la muestra.
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 1. 2.

Confi rmación de la 
transferencia de muestra Tira insertada Medición en curso Nuevos resultados 

disponibles

El anillo LED muestra una 
media luna blanca para 
indicar que la muestra de 
sangre se ha transferido a 
la Bloom Test strip.

Una luz blanca que se fusiona desde ambos 
extremos para formar un círculo indica que el 
Bloom Lab reconoce que se ha insertado una 
Bloom Test strip. La inserción exitosa se notifi ca 
mediante un patrón blanco de pulso cardíaco. 
Duración: <10 segundos.

Se muestra un 
indicador de carga 
blanco giratorio. 

Una luz azul circular 
parpadeará hasta que el 
nuevo resultado se haya 
leído en la Bloom App.

Tabla n.º1: indicaciones del anillo LED: funcionamiento adecuado.

6.2. Casos de error
Los errores se indican a través del anillo LED del Bloom Lab en rojo. Los mensajes de error y su signifi cado se describen en la tabla n.° 2. 
En la Bloom App conectada podrá encontrar más información sobre el error.

Errores remediables Error fatal
Un anillo parpadeante rojo y blanco 
indica que algo salió mal. Se invita al 
usuario a revisar su Bloom App para 
averiguar cómo resolver el problema.

Un círculo LED rojo continuo y grueso 
indica que ha ocurrido un error que 
requiere darle servicio técnico al Bloom 
Lab para corregirlo (para detalles de 
contacto, ver sección 9).

Tabla n.º2: indicaciones con anillos LED: casos de error.

En el caso de que la indicación LED difi era del mensaje de error mostrado en la Bloom App, contacte con nuestro equipo de soporte 
técnico (ver sección 9).

7. Solución de problemas
7.1. Bloom Lab
Reporte los errores fatales y el mal funcionamiento del Bloom Lab a Bloom Diagnostics a través de los datos de contacto que aparecen 
en la sección 9. La siguiente tabla (tabla n.° 3) presenta los posibles errores que pueden aparecer al realizar los Bloom Tests, determi-
na los posibles mensajes de funcionamiento incorrecto, y proporciona instrucciones sobre cómo corregir estos problemas. 

Procesamiento de tests del Bloom Lab

Error Posible causa Acción para remediar el error
Precaución: el 
resultado se pierde 
si la conexión se 
restablece con 
otro dispositivo.
Conexión Bluetooth 
perdida o no puede 
establecerse.

Distancia demasiado grande u 
obstrucciones entre el Bloom Lab y el 
smartphone.

Coloque el teléfono más cerca del Bloom Lab, y asegúrese de que no haya 
obstrucciones entre ambos. Restablezca la conexión Bluetooth.

Bloom Lab o teléfono apagado. Compruebe que el Bloom Lab esté conectado a una fuente de alimentación 
y que el teléfono esté encendido.
Restablezca la conexión Bluetooth.

Bluetooth no habilitado en el teléfono. Compruebe que el Bluetooth del teléfono esté habilitado y listo para 
conectarse.
Restablezca la conexión Bluetooth.

Bloom Lab no responde. Desconecte y reconecte el Bloom Lab a la fuente de alimentación, y espere 
que termine el proceso de inicio.
Establezca la conexión Bluetooth.

El Bloom Lab 
muestra un error 
remediable.

La Bloom Test strip se insertó antes de 
lo esperado.

Retire la Bloom Test strip del Bloom Lab, y siga los pasos que se muestran 
en la Bloom App. 

No puede leerse el código QR en la 
Bloom Test strip.

Retire la Bloom Test strip del Bloom Lab, y siga los pasos que se muestran en 
la Bloom App.
Intente insertar la Bloom Test strip más lentamente o más 
rápidamente.

La Bloom Test strip ya se ha usado, 
o no coincide con la información 
proporcionada en el empaque del test 
registrado.

Retire la Bloom Test strip del Bloom Lab, y siga los pasos que se muestran en 
la Bloom App.

La Bloom Test strip no se insertó 
correctamente.

Retire la Bloom Test strip del Bloom Lab, y siga los pasos que se muestran en 
la Bloom App.

La Bloom Test strip se retiró durante la 
medición.

Reinserte la Bloom Test strip en el Bloom Lab y siga los pasos que se 
muestran en la Bloom App.

La Bloom Test strip se insertó 
demasiado tarde para la medición.

Repita el procedimiento de test usando un nuevo test.
Información: cuando una Bloom Test strip se inserta más tarde de lo espera-
do, la muestra no puede ser evaluada.

El Bloom Lab está expuesto a una 
temperatura superior a 40°C (104°F).

Asegúrese de que la temperatura ambiente es inferior a 40°C (104°F). 
Tenga cuidado de no exponer el Bloom Lab a la luz solar directa.

El Bloom Lab está expuesto a una tempe-
ratura inferior a 15°C (59°F).

Asegúrese de que la temperatura ambiente es superior a 15°C (59°F).

El Bloom Lab 
muestra un 
error fatal.

Error interno del Bloom Lab, no 
remediable.

Solicite ayuda al soporte técnico.
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El Bloom Lab no 
funciona.

El Bloom Lab no tiene fuente de 
alimentación.

Asegúrese de que el Bloom Lab esté conectado como se indica.

Error interno del Bloom Lab. Solicite ayuda al soporte técnico.

El Bloom Lab no responde. Desconecte y reconecte el Bloom Lab a la fuente de alimentación, y espere 
que termine el proceso de inicio.

Tabla n.º3: resolución de problemas del Bloom Lab.

7.2. Bloom App 
En la siguiente tabla (tabla n.º4) se detallan los posibles errores que pueden surgir al utilizar la Bloom App. La aplicación le guiará para 
solucionar estos errores. Si ha experimentado otros problemas con la Bloom App, que no estén cubiertos en la siguiente tabla, póngase en 
contacto con el soporte técnico de Bloom Diagnostics (ver sección 9.). 

Error Acción para remediar el error

La Bloom App ha perdido la conexión con el Bloom Lab. Intente acercar el teléfono al Bloom Lab.
El Bluetooth no está habilitado. Asegúrese de que el Bluetooth está habilitado en el panel de control.

La Bloom Test strip se retiró del Bloom Lab de forma inesperada. Reinserte la Bloom Test strip.
El smartphone tiene poca batería. Cargue la batería del teléfono hasta alcanzar mínimo un 20%.
El smartphone ha perdido la conexión a internet. Compruebe la conexión a internet e inténtelo de nuevo.
El Bloom Lab se ha apagado de forma inesperada. Asegúrese de que el cable de alimentación del Bloom Lab está 

conectado correctamente y de que el anillo de luz está encendido.

Tabla n.º4: posibles errores de la Bloom App.

8. Información sobre símbolos

Distintivo CE Fabricante

Fecha de caducidad Consulte las instrucciones 
de uso

Frágil, manipular con 
cuidado Número de serie

Mantener seco Mantener lejos de la luz solar

Esterilizado por irradiación No utilizar si el embalaje  
está dañado

Desechable Número de lote

Contiene material suficiente 
para un test

Contiene material suficiente 
para cinco tests

Número de catálogo Reciclaje

80%

0%

Límite de exposición a la 
humedad <80%

30°C

8°C

Valores límites de temperatura 
entre +8 °C y +30 °C (46°F 
y 86°F)

Dispositivo médico de 
diagnóstico in vitro 

9. Información de contacto
Para más información sobre el soporte técnico y los distribuidores 
locales, póngase en contacto con:

Bloom Diagnostics AG 
Susenbergstrasse 185 
8044 Zúrich, Suiza
support@bloomdiagnostics.com 
www.bloomdiagnostics.com/contact
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